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Forsendelse 
Kontrolmaterialerne blev sendt på køl for at forlænge cellernes 
levetid. Materialerne blev afsendt fra DEKS den 22.01.2024. 
De fleste deltagere modtog materialerne den 23.01. og 2 delta-
gere modtog materialerne den 24.01., som også var sidste ana-
lysedag. 

Antal deltagere 
Denne gang har 47 af de 50 deltagere i programmet indberettet 
resultater fordelt på 4 forskellige instrumenttyper og 2  
deltagere har anvendt mikroskopi til tælling af Erythrocytter. 

Kontrolmateriale 
De udsendte kontrolmaterialer er Cellpack DCL tilsat celler fra 
buffy coat-laget og erythrocytter fra EDTA-prøver.  

Statistik  
Statistisk model 
Middelværdi, SD og CV% udregnes for alle resultater og for de 
aktuelle principgrupper.  
Acceptinterval beregnes på baggrund af overall middelværdi, 
hvilket forudsætter at resultaterne er normalfordelte.  
For den enkelte kvantitet undersøges hvorvidt resultaterne  
afviger i uacceptabel grad fra normalfordelingen, idet forskel  
mellem overall middelværdi og median kun må udgøre en kon-
sensus besluttet andel af acceptintervallet.  
 

Metodeprincipper 
For Sysmex er metodeprincippet for erythrocytter impedans og 
for leukocytter og for kerneholdige celler er det lysspredning og 
flourescens. 
For GloCyte er metodeprincippet flourescens for både erythro-
cytter og leukocytter. 

Targetværdier 
De anbefalede værdier (M), der er vist i histogrammerne, er  
middelværdierne af alle resultater.  
 

Outliers  
Outliers er defineret som et resultat, der falder udover 3,2 SD 
fra middelværdien. 
Antal outliers er angivet i sidste kolonne i Summary. 
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Acceptinterval 
 

Csv-Erythrocytter; antalk. ± 20 % 
Øvrige komponenter ± 40 % 

Acceptintervallet er fastsat som ekspertskøn ud fra, 
hvad der er klinisk relevant. 

Resultater og kommentarer 
Af de indberettede resultater stammer de fleste fra 
Sysmex XN, hvorfor middelværdien af alle resulta-
ter vil være domineret herfra. 
 

Csv-Erythrocytter; antalk. 
Der er fin overensstemmelse imellem deltagernes 
resultater i begge niveauer.  
 

Csv-Kerneholdige celler; antalk. 
Som forventet ses et fald fra analysedag 23.01. til 
analysedag 24.01. Trods dette ses fin overensstem-
melse imellem deltagernes resultater og middel på 
hver af analysedagene ligger indenfor acceptinter-
vallerne. 
Bemærk, at der er få resultater fra analysedag 
24.01. 
 

 Sample A 
[*106/L] 

Sample B 
[*106/L] 

Acceptinterval 15,05 – 35,11 13,54 – 31,60 
Middel 23.01.2024 
n= 51 

26 23 

Middel 24.01.2024 
n= 3 

18 18 
 

Csv-Leukocytter; antalk. 
Som forventet ses et fald fra analysedag 23.01. til 
analysedag 24.01. 
Bemærk, at der er få resultater fra analysedag 
24.01. 
 

 Sample A 
[*106/L] 

Sample B 
[*106/L] 

Acceptinterval 14,88 – 34,73 13,59 – 31,71 
Middel 23.01.2024 
n= 45 

25 23 

Middel 24.01.2024 
n= 2 

12 11 
 

Øvrige komponenter  
Denne gang er spredningerne (CV%) i samme  
niveau som sædvanligt. 
 
I er velkomne til at henvende jer til os, hvis I har 
kommentarer eller spørgsmål til ovenstående. 
 
Med venlig hilsen  
Karin Heidemann og Morten Pedersen 
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Component Mean Sd CV sem N Outliers

Csv-Erythrocytter; antalk. Sample ’Gqpl’
Alle 1120 140,8 12,58 17,08 68 0
GloCyte 907 1 0
Mikroskopi 972 16,26 1,674 11,5 2 0
Sysmex XN 1129 136,4 12,09 17,19 63 0
Sysmex XR 1100 283 25,7 200 2 0

Csv-Erythrocytter; antalk. Sample ’Hgfb’
Alle 2771 260 9,38 31,5 68 0
GloCyte 2600 1 0
Mikroskopi 2664 51,6 1,938 36,5 2 0
Sysmex XN 2776 266 9,58 33,5 63 0
Sysmex XR 2800 283 10,1 200 2 0

Csv-Kerneholdige celler; antalk. Sample ’Gqpl’
Alle 25 3,9 15,56 0,536 53 1
GloCyte 25 1 0
Sysmex XN 25 4,01 16,01 0,568 50 1
Sysmex XR 25 1,414 5,66 1 2 0

Csv-Kerneholdige celler; antalk. Sample ’Hgfb’
Alle 23 3,61 16 0,491 54 0
GloCyte 23 1 0
Sysmex XN 23 3,7 16,44 0,518 51 0
Sysmex XR 24 1,414 5,89 1 2 0

Csv-Leukocytter (mononukl.); antalk. Sample ’Gqpl’
Alle 8 2,29 27,9 0,293 61 1
Sysmex XN 8 2,27 27,9 0,296 59 1
Sysmex XR 10 2,83 28,3 2 2 0

Csv-Leukocytter (mononukl.); antalk. Sample ’Hgfb’
Alle 8 2,38 31,3 0,304 61 1
Sysmex XN 8 2,37 31,5 0,309 59 1
Sysmex XR 9 2,83 31,4 2 2 0

Csv-Leukocytter (polynukl.); antalk. Sample ’Gqpl’
Alle 16 2,69 16,81 0,344 61 1
Sysmex XN 16 2,67 16,66 0,348 59 1
Sysmex XR 15 4,24 28,3 3 2 0

Csv-Leukocytter (polynukl.); antalk. Sample ’Hgfb’
Alle 14,4 2,85 19,81 0,365 61 1
Sysmex XN 14,4 2,89 20,1 0,377 59 1
Sysmex XR 15 1,414 9,43 1 2 0

Csv-Leukocytter; antalk. Sample ’Gqpl’
Alle 25 2,9 11,67 0,427 46 1
Sysmex XN 25 2,9 11,67 0,427 46 1

Csv-Leukocytter; antalk. Sample ’Hgfb’
Alle 23 3,29 14,51 0,485 46 1
Sysmex XN 23 3,29 14,51 0,485 46 1

Lkcs(Csv)-Leukocytter (mononukl.); antalfr. Sample ’Gqpl’
Alle 34 7,89 23,1 1,189 44 0
Sysmex XE 27 4,53 16,64 3,2 2 0
Sysmex XN 34 7,67 22,4 1,213 40 0
Sysmex XP 40 13,65 33,8 9,65 2 0

Lkcs(Csv)-Leukocytter (mononukl.); antalfr. Sample ’Hgfb’
Alle 34 8,06 23,7 1,229 43 1
Sysmex XE 33 14,21 43,4 10,05 2 0
Sysmex XN 34 7,96 23,5 1,274 39 1
Sysmex XP 37 9,62 25,9 6,8 2 0

Lkcs(Csv)-Leukocytter (polynukl.); antalfr. Sample ’Gqpl’
Alle 66 7,89 11,98 1,189 44 0
Sysmex XN 66 7,66 11,58 1,182 42 0
Sysmex XR 60 13,65 22,9 9,65 2 0

Lkcs(Csv)-Leukocytter (polynukl.); antalfr. Sample ’Hgfb’
Alle 66 8,28 12,57 1,263 43 1
Sysmex XN 66 8,08 12,2 1,262 41 1
Sysmex XR 60 13,86 23,2 9,8 2 0
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Metodesæt 2 ()
Csv-Erythrocytter; antalk. - NPU01962 Instrument: Sysmex XN

Principgruppe: Impedans

Metodesæt 1 ()
Csv-Kerneholdige celler; antalk. - NPU28838 Instrument: Sysmex XN

Principgruppe: Lysspredning og flourescens
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Metodesæt 2 ()
Csv-Leukocytter (mononukl.); antalk. - NPU10763 Instrument: Sysmex XR-9000

Principgruppe: Lysspredning og flourescens

Metodesæt 1 ()
Csv-Leukocytter (polynukl.); antalk. - NPU10774 Instrument: Sysmex XN

Principgruppe: Lysspredning og flourescens
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Metodesæt 2 ()
Csv-Leukocytter; antalk. - NPU02594 Instrument: Sysmex XN

Principgruppe: Lysspredning og flourescens

Metodesæt 2 ()
Lkcs(Csv)-Leukocytter (mononukl.); antalfr. - NPU04227 Instrument: Sysmex XN

Principgruppe: Beregning



4248 DK - Celler i body fluid - EKSEMPEL RAPPORT
Udsendelse 1 - 2024. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

© DEKS, www.deks.dk, 2024-01-30 09:53 Side 4 af 4

Metodesæt 2 ()
Lkcs(Csv)-Leukocytter (polynukl.); antalfr. - NPU10213 Instrument: Sysmex XN

Principgruppe: Beregning
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