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Opdatering af acceptintervaller – læs mere un-
der afsnittet ”Acceptinterval” 
 
Antal deltagere 

Der er i dette program 56 tilmeldte laboratorier hvoraf 50 har ind-

berettet, og der er indberettet resultater fra i alt 88 instrumenter. 

Kontrolmateriale 

Kontrolmaterialet er stabiliseret fuldblod fra en rask bloddonor.  

Baseret på tidligere forsøg og resultaterne fra denne udsendelse 

vurderes materialerne at være homogene, stabile og egnede til 

dette EQA-program. 

 

Statistik 

Middelværdi, SD og CV% udregnes for alle resultater og for de ak-

tuelle metodegrupper.  

Acceptinterval beregnes på baggrund af overall middelværdi, hvil-

ket forudsætter at resultaterne er normalfordelte. For den enkelte 

kvantitet undersøges hvorvidt resultaterne afviger i uacceptabel 

grad fra normalfordelingen idet forskel mellem overall middelværdi 

og median kun må udgøre en konsensus besluttet andel af ac-

ceptintervallet.  

 

Targetværdier 

De anbefalede værdier (M), der er vist i histogrammerne, er 

middelværdierne af alle resultater. 

 

Outliers 

Outliers er defineret ved resultater, der ved beregningerne afviger 

mere end 3,2 x SD i forhold til middelværdien.  

Der er i denne udsendelse fundet outliers på stort set alle kompo-

nenter. Flere er sat som manuelle outliers af DEKS, da sidste ana-

lysedag var overskrevet.  

Antal outliers er angivet i sidste kolonne i Summary. 

 

For B-Basophilocytter, B-Meta-Myelo-Promyelocytter og Trcs(B)-

trombocytter (RNA-holdige) er værdierne meget lave (omkring nul) 

med store spredninger (høj CV%). Derfor anvendes den automati-

ske outlier-detektion ikke for de nævnte komponenter. 
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Acceptinterval 

Acceptintervallerne for programmet Hæmatologi 

3041 DK er blevet gennemgået. Flere af grænserne 

er opdateret med udgangspunkt i EFLMs database.  

Vær opmærksom på, at acceptintervallet for en gi-

ven komponent også opdateres bagudrettet. Det vil 

sige, at hvis en tidligere rapport hentes elektronisk 

vil grænsen være ændret. Man vil derfor kunne op-

leve, at komponenten var indenfor grænsen i en tid-

ligere rapport, men ved opdateringen falder uden-

for.  

 

I den individuelle rapportdel er der angivet acceptin-

tervaller for hver komponent ud fra targetværdien. 

Baggrunden for valget af acceptintervaller kan fin-

des på DEKS’ hjemmeside [ref. 1]. 

 
Resultater og kommentarer 

Der ses fin overensstemmelse mellem reference-

værdier og målte værdier. Middelværdierne af alle 

resultater domineres af Sysmex XE/XN/XR/XF. 

I den individuelle grafikdel vises fordelingen af alle 

resultater, og hvordan dine resultater aktuelt og hi-

storisk ligger.  

 

Metodeforskelle 

 

B-Monocytter {antalk.}  

De resultater der danner populationen ved den lave 

koncentration, består af Advia. Den population der 

ses ved den høje koncentration, består af Sysmex 

XE/XN/XR/XF, Alinity og Yumizen. 

 

B-Trombocytter; (MPV) entitisk vol.  

De resultater der danner populationen ved den lave 

koncentration, består af Advia. Den population der 

ses ved den høje koncentration, består af Sysmex 

XE/XN/XR. 

 

Tolkning af rapporter 

Vejledning til tolkning af rapporten findes her: 

https://deks.dk/produkter/information-om-deks-pro-

grammer/tolkning-af-rapporter/ 

 

Med venlig hilsen  

Sanne Schou og Anna Borup, DEKS 
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3041 DK - Haematology
SUMMARY REPORT FOR INSTRUMENTGRUPPE Udsendelse 1 - 2025.

Component Mean Sd CV sem N Outliers

B- Basophilocytterantalk.
Alle 0,0803 0,0565 70,3 0,00656 74 2
Advia 0,206 0,0849 41,3 0,0283 9 0
Alinity 0,018 1 0
Sysmex XE/XN/XR/XF 0,0633 0,01365 21,6 0,00172 63 2
Yumizen 0,09 1 0

B- Eosinophilocytterantalk.
Alle 0,984 0,0454 4,61 0,00531 73 3
Advia 0,905 0,0518 5,73 0,01832 8 1
Alinity 1,01 1 0
Sysmex XE/XN/XR/XF 0,994 0,0332 3,34 0,00418 63 2
Yumizen 0,92 1 0

B- Erythrocyt(MCV)entitisk vol.
Alle 97,4 1,7 1,746 0,1913 79 2
Advia 96,8 2,13 2,2 0,674 10 0
Alinity 99 1 0
Sysmex K/XP-300/XQ-320 96,3 1,21 1,257 0,698 3 0
Sysmex XE/XN/XR 97,5 1,615 1,657 0,202 64 2
Yumizen 100,1 1 0

B- Erythrocytter(Hæmatokrit)vol.fr.
Alle 0,36 0,00748 2,08 0,00087 74 2
ABL 0,375 0,00506 1,35 0,00253 4 0
Alinity 0,367 1 0
Sysmex K/XP-300/XQ-320 0,36 0,0085 2,36 0,00491 3 0
Sysmex PocH 100i 0,359 1 0
Sysmex XE/XN/XR/XT 0,359 0,0067 1,867 0,000837 64 2
Yumizen 0,365 1 0

B- Erythrocytterantalk.
Alle 3,7 0,0536 1,45 0,00603 79 2
Advia 3,8 0,0588 1,549 0,01861 10 0
Alinity 3,71 1 0
Sysmex K/XP-300/XQ-320 3,74 0,0416 1,112 0,024 3 0
Sysmex XE/XN/XR/XT 3,68 0,0303 0,823 0,00379 64 2
Yumizen 3,65 1 0

B- Hæmoglobin(Fe)stofk.
Alle 7,43 0,0894 1,203 0,00953 88 4
ABL 7,55 0,1291 1,71 0,0645 4 0
Advia 7,51 0,0738 0,983 0,0233 10 0
Alinity 7,51 1 0
Hemocue 7,58 0,0957 1,264 0,0479 4 1
Sysmex K/XP-300, PocH 100i, XE/XN/XR/XT 7,4 0,0669 0,904 0,00824 66 3
Sysmex QX-320 7,4 0 0 0 2 0
Yumizen 7,55 1 0

B- Leukocytterantalk.
Alle 5,47 0,1219 2,23 0,01371 79 4
Advia 5,39 0,1521 2,82 0,0507 9 1
Alinity 5,36 1 0
Sysmex K/XP-300/QX-320 5,51 0,0838 1,52 0,0419 4 0
Sysmex XE/XN 0 1
Sysmex XE/XN/XR/XT 5,49 0,108 1,968 0,0135 64 1
Tællekammer 0 1
Yumizen 5,11 1 0

B- Lymphocytterantalk.
Alle 1,564 0,0678 4,34 0,00778 76 2
Advia 1,483 0,0626 4,22 0,0209 9 0
Alinity 1,58 1 0
Sysmex K/XP-300/QX-320 1,515 0,0212 1,4 0,015 2 0
Sysmex XE/XN/XR/XF 1,577 0,062 3,93 0,00781 63 2
Yumizen 1,59 1 0

B- Metamyelocytter+Myelocytter+Promyelocytter(IG)antalk.
Alle 0,01597 0,00986 61,8 0,001295 58 2
Alinity 0,001 1 0
Sysmex XE/XN/XR/XF 0,01623 0,00974 60 0,00129 57 2
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3041 DK - Haematology
SUMMARY REPORT FOR INSTRUMENTGRUPPE Udsendelse 1 - 2025.

Component Mean Sd CV sem N Outliers

B- Monocytterantalk.
Alle 0,735 0,0947 12,88 0,01101 74 3
Advia 0,533 0,062 11,63 0,0207 9 0
Alinity 0,781 1 0
Sysmex K/QX-320 0 1
Sysmex XE/XN/XR/XF 0,764 0,0573 7,5 0,00721 63 2
Yumizen 0,71 1 0

B- Neutrophilocytterantalk.
Alle 2,09 0,0875 4,18 0,01017 74 3
Advia 2,23 0,0921 4,13 0,0307 9 0
Alinity 1,97 1 0
Sysmex XE/XN/XR/XF 2,07 0,0671 3,24 0,00846 63 2
Sysmex XP-300 2,07 1 0
Yumizen 0 1

B- Reticulocytterantalk.
Alle 50,9 4,32 8,49 0,667 42 3
Alinity 67,2 1 0
Sysmex XE/XR 51,6 1,885 3,66 0,77 6 0
Sysmex XN 50,3 3,71 7,37 0,627 35 3

B- Thrombocytter(MPV)entitisk vol.
Alle 9,55 0,463 4,85 0,0588 62 1
Advia 8,27 0,301 3,64 0,1229 6 1
Alinity 9,66 1 0
Sysmex XE/XN/XR 9,68 0,1791 1,849 0,0241 55 0

B- Thrombocytterantalk.
Alle 227 8,63 3,8 0,965 80 3
Advia 225 12,11 5,39 3,83 10 0
Alinity 222 1 0
Sysmex K/XP-300/QX-320 222 6,08 2,74 3,51 3 0
Sysmex PocH 100i 239 1 0
Sysmex XE/XN 236 7 2,97 3,13 5 2
Sysmex XE/XN/XR/XT 227 7,92 3,49 1,04 58 1
Tællekammer 228 1 0
Yumizen 222 1 0

Ercs(B)- Erythrocyt-volumina(RDW)rel.fordelingsbredde
Alle 0,1366 0,00392 2,87 0,000465 71 3
Advia 0,1411 0,00448 3,18 0,001495 9 1
Alinity 0,132 1 0
Sysmex K/QX-320 0,13 1 0
Sysmex XE/XN/XR 0,1363 0,00302 2,22 0,000393 59 2
Yumizen 0,125 1 0

Ercs(B)- Hæmoglobin(Fe)(MCH)entitisk stofm.
Alle 2,01 0,01984 0,986 0,00241 68 2
Alinity 2,02 1 0
Sysmex K/XP-300/QX-320 1,995 0 0 0 2 0
Sysmex XE/XN/XR 2,01 0,01881 0,935 0,00235 64 2
Yumizen 2,07 1 0

Ercs(B)- Hæmoglobin(Fe)(MCHC)stofk.
Alle 20,6 0,369 1,788 0,0444 69 2
Alinity 20,4 1 0
Sysmex K/XP-300/QX-320 20,6 0,1 0,485 0,0577 3 0
Sysmex XE/XN/XR 20,7 0,382 1,848 0,0477 64 2
Yumizen 20,7 1 0

Rtcs(B) - Hæmoglobin(Fe)(CHr)entitisk stofm.
Alle 2,17 0,0733 3,38 0,01189 38 0
Advia 2,08 0,0613 2,94 0,0232 7 0
Sysmex XN, XR 2,19 0,0612 2,79 0,01099 31 0

Trcs(B) - Thrombocytter(RNA-holdige)antalfr.
Alle 0,0257 0,01937 75,3 0,0038 26 0
Alinity 0,0365 1 0
Sysmex XN/XR 0,0253 0,01965 77,7 0,00393 25 0
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3041 DK - H matologi - EKSEMPEL RAPPORT
Udsendelse 1 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500
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B- Basophilocytter{antalk.} - NPU01349 Instrument: Sysmex XR
Metodegruppe: Lysspredning Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR/XF

B- Eosinophilocytter{antalk.} - NPU01933 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Lysspredning og fluorescens Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR/XF

B- Erythrocyt(MCV){entitisk vol.} - NPU01944 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Impedans Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR

B- Erythrocytter(Hæmatokrit){vol.fr.} - NPU01961 Instrument: Sysmex XR
Metodegruppe: Beregning Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR/XT



3041 DK - H matologi - EKSEMPEL RAPPORT
Udsendelse 1 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500
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B- Erythrocytter{antalk.} - NPU01960 Instrument: Advia 2120
Metodegruppe: Lysspredning Instrumentgruppe: Advia

B- Granulocytter{antalk.} - NPU18612

B- Hæmoglobin(Fe){stofk.} - NPU02319 Instrument: Sysmex XR
Metodegruppe: SLS(Natriumlaurylsulfat)-hemiglobin. Absorptionsfotometri Instrumentgruppe: Sysmex K/XP-300, PocH 100i, XE/XN/XR/XT

B- Leukocytter{antalk.} - NPU02593 Instrument: Sysmex XR
Metodegruppe: Lysspredning og flourescens Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR/XT
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Udsendelse 1 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500
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B- Lymphocytter{antalk.} - NPU02636 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Lysspredning og fluorescens Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR/XF

B- Metamyelocytter+Myelocytter+Promyelocytter(IG){antalk.} - NPU26631 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Lysspredning og fluorescens Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR/XF

B- Monocytter{antalk.} - NPU02840 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Lysspredning og fluorescens Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR/XF

B- Neutrophilocytter{antalk.} - NPU02902 Instrument: Sysmex XP 300
Metodegruppe: Impedans Instrumentgruppe: Sysmex XP-300



3041 DK - H matologi - EKSEMPEL RAPPORT
Udsendelse 1 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500
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B- Reticulocytter{antalk.} - NPU08694 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Polymetinfarvning. Lysspredning og fluorescens Instrumentgruppe: Sysmex XN

B- Thrombocytter(MPV){entitisk vol.} - NPU03562 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Impedans Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR

B- Thrombocytter{antalk.} - NPU03568 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Impedans Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR/XT

Ercs(B)- Erythrocyt-volumina(RDW){rel.fordelingsbredde} - NPU18162 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Impedans Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR
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Udsendelse 1 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500
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Ercs(B)- Hæmoglobin(Fe)(MCH){entitisk stofm.} - NPU02320 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Beregning Instrumentgruppe: Sysmex XE/XN/XR

Ercs(B)- Hæmoglobin(Fe)(MCHC){stofk.} - NPU02321 Instrument: Sysmex XP 300
Metodegruppe: Beregning Instrumentgruppe: Sysmex K/XP-300/QX-320

Rtcs(B) - Hæmoglobin(Fe)(CHr){entitisk stofm.} - NPU17007 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Beregning Instrumentgruppe: Sysmex XN, XR

Trcs(B) - Thrombocytter(RNA-holdige){antalfr.} - NPU26796 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Polymetinfarvning. Lysspredning og fluorescens Instrumentgruppe: Sysmex XN/XR


