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Introduktion  

Hurtige blodprøvesvar er afgørende på akuthospitalet for at understøtte hurtig diagnostik 

og behandling, effektivt patientflow og patientsikkerhed.   

Den automatiske laboratorieløsning, på Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet 

Horsens (RHH), har været i drift siden 1. maj 2025, og leverer basis blodprøvesvar på 

RHH og for almen praksis i hospitalets optageområde.  

Den automatiske laboratorieløsning består af apparatur fra Roche Diagnostics A/S; 

Cobas 8100 (præanalyse og bånd), Cobas t711 (koagulation), Cobas Pro (kemi og 

immunkemi) og Sysmex Corporation; XR9000 (hæmatologi).  

 

Materialer og Metoder  

Svartider er generet ud fra data trukket i Region Midts BI-Portal for blodprøvesvar 

genereret af Blodprøver og Biokemi, RHH i perioden 1. oktober 2024 – 31. marts 2025. 

Hospitalsprøver er opdelt i livsvigtige og øvrige ud fra prioritet af rekvisition. Svartid er 

defineret fra ankomst i Blodprøver og Biokemi til ”Svar klar” i Labka II. Total antal svar 

inkluderet er 1.860.102.  

Krav Livsvigtige Øvrige Praksis 

Hæmatologi 80% svar på 30 min. 90% svar på 40 min. 90% svar på 240 min. 

Koagulation 80% svar på 45 min. 90% svar på 60 min. 

Immunkemi 80% svar på 45 min. 90% svar på 80 min. 

Kemi 90% svar på 60 min 

 

Resultater  

Svartid Livsvigtige Øvrige Praksis 

Hæmatologi 94% svar på 30 min. 95% svar på 40 min. 99% svar på 240 min. 

Koagulation 95% svar på 45 min. 95% svar på 60 min. 

Immunkemi 81% svar på 45 min. 92% svar på 80 min. 

Kemi 94% svar på 60 min 
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Diskussion  

Svartiden på laboratorieudstyret er blot én faktor af den samlede svartid på 

blodprøvesvar, som også inkluderer rekvisition af blodprøve, tid fra rekvisition til 

prøvetagning og transport af blodprøven til Blodprøver og Biokemi. 

 

Konklusion  

Svartiderne på den automatiske laboratorieløsning på Blodprøver og Biokemi, RHH 

overholder opsatte krav, og understøtter kvaliteten af den overordnede svartid på 

blodprøver på RHH. 

 


