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Introduktion: Blodprøver og Biokemi på OUH (BOB, OUH) udfører referencemetoden til 
måling af hæmoglobin ([Hb;B]) i henhold til ICSH-standarden fra 1995.  

 

Materialer og Metoder: Metoden bygger på Lambert-Beers lov og indebærer omdannelse 
af hæmoglobin til HiCN, efterfulgt af absorbansmåling ved 540 nm i en turbiditetsfri 
opløsning. Volumen og masse bestemmes nøjagtigt med Carlsbergpipette og kalibreret 
vægt. Kravet til præcision er CV% < 0,5 % i alle led, herunder trippelbestemmelser i tre 
kuvetter. Metoden kvalitetssikres med certificeret referencemateriale (BCR® 522) og intern 
kontrol baseret på humant fuldblod.  

 

Resultater og Konklusion: På trods af høj kompleksitet udgør metoden en solid 

reference ved validering af rutinemetoder og sikring af analytisk kvalitet. 

 


