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SKUP bidrager til en bedre kvalitet af POCT-analyser 
 
 
 

Dår Kristian Kur 
 
Titel/stilling: Kemiker 
Beskæftigelsesområder: Har været ansat hos DEKS i 5 år. Mine primære ansvarsområder er at 
organisere SKUP-afprøvninger af POCT-udstyr i Danmark og den daglige drift af flere af DEKS’ EQA-
programmer bl.a. Koagulation (3046 DK), Ketoner (4262 DK) og Ioniseret Calcium (4384 DK).  
Er desuden involveret i nationalt og internationalt arbejde sammen med vores samarbejdspartnere og 
arrangering af undervisning indenfor SKUP og kvalitetssikring.  
 

  
 

Skandinavisk afprøvning af laboratorieudstyr til patientnære analyser (SKUP) har lavet 

oversigter over afprøvninger af POCT-udstyr til analyse af samme komponent. 

Oversigterne giver et nem overblik over hvilke udstyr der opfylder de opstillede 

kvalitetsmål for præcision, nøjagtighed og brugervenlighed når udstyret betjenes af de 

tiltænkte brugere.  

SKUP-afprøvninger viser at mange POCT-udstyr leverer pålidelige resultater, dog er nogle 

udstyr mere følsomme over for fejl i den præanalytiske fase og ved aflæsning af resultatet. 

Der anvendes POCT-udstyr i sundhedsvæsenet, som ikke har en leverandør-uafhængig 

afprøvning og for at forbedre kvaliteten af POCT er der behov for mere viden om disse 

udstyr og kvaliteten hos brugerne – viden som bedst opnås gennem leverandør-

uafhængige evalueringer blandt brugerne. 

Foredraget vil tage udgangspunkt i de nye oversigter fra SKUP og vise, hvordan SKUP 

bidrager til at forbedre kvaliteten af POCT i Skandinavien ud fra konkrete eksempler fra 

tidligere afprøvninger af et udstyr til aflæsning af hurtigtest og en afprøvning af et HbA1c 

udstyr. 

 


