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Antal deltagere 
Hver deltager kan indberette data på op til 5 metodesæt.  

I dette program er der tilmeldt 35 deltagere der tilsammen har indberettet resultater fra 42 metodesæt. 

EQA-materiale 
Baseret på tidligere forsøg og resultaterne fra denne udsendelse vurderes materialerne at være homogene, 

stabile og egnede til dette EQA-program. 

Det udsendte kontrolmateriale har forskellige koncentrationer af hydrogencarbonat og total carbondioxid.  

Kontrolmaterialet består af serumprøver, prøve A3_2025 og prøve B3_2025, hvor der er tilsat NaHCO3.  

pH er ca. 7,8 i prøverne, således at de er stabile med hensyn til hydrogencarbonat og total carbondioxid. 

Statistik 
Acceptinterval beregnes på baggrund af overall middelværdi, hvilket forudsætter at resultaterne er 

normalfordelte.  

For den enkelte komponent undersøges, hvorvidt resultaterne afviger i uacceptabel grad fra 

normalfordelingen idet forskel mellem overall middelværdi og median kun må udgøre en konsensus besluttet 

andel af acceptintervallet. Dette gælder ikke denne gang for prøve A, total carbondioxid. 

 

Targetværdi 
Targetværdien er middelværdien af alle indberettede resultater (M), eksklusive eventuelle outliers. 

Prøve B er fremstillet ud fra prøve A ved tilsætning af NaHCO3. Ud fra den tilsatte mængde NaHCO3 er det 

beregnet at koncentrationsforskellen imellem de to prøver er 12,2 mmol/L. Denne forskel er reference-

differensen og anvendes i tabel 1. 

 

Outliers 
Outliers er defineret som et resultat, der falder udover ± 3,6 SD fra middelværdien. 

Antal outliers er angivet i sidste kolonne i Summary. 

Der er denne gang ingen outliers. 

 

Acceptinterval 
Acceptintervallerne er 5,6%, baseret på den biologiske variation for hydrogencarbonat fra C. Ricos [Ref. 1]. 

Resultater og kommentarer 

For P-Carbondioxid i Prøve A og B ses, at instrumentgruppen Atellica generelt ligger i den høje ende af 

fordelingen, mens instrumentgruppen Cobas ligger i den lave ende af fordelingen.  

 

Prøve A og Prøve B 
Den observerede differens mellem metodegruppens middelværdi for Prøve A og Prøve B skal være identiske 

med reference-differencen.  

I så fald er lineariteten for metodens kalibrering i orden.  
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P-Carbondioxid: Der er en forskel fra -1,9 til -1,0 mmol/L, imellem den observerede differens og 
referencedifferensen på de respektive instrumentgrupper. 
 

P-Hydrogencarbonat: Her er forskellen mellem den observerede differens og reference-differencen på 0,3 
mmol/L.  
 

Tolkning af rapport 
Du kan se vejledning til tolkning af rapport her:  

deks.dk/produkter/information-om-deks-programmer/tolkning-af-rapporter/ 

Næste runder  
Runde 04: 17.11.2025 

 

 

Med venlig hilsen  
Sanne Schou og Anna Borup, DEKS 
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Tabel 1. Middelværdien på de to prøver for hver komponent og de tilhørende instrumentgrupper. Differencen 

mellem Prøve A og Prøve B bør være det samme som reference-differencen.  

  
Middelværdi 

Prøve A 
Middelværdi 

Prøve B 

Differens 
mellem Prøve 
B og Prøve A 

Reference-
differens 

Forskel 
fra 

target 
Antal 

 

P-Carbondioxid              

Alinity 13,3 24,4 11,1 12,2 -1,1 8  

Atellica 14,3 25,5 11,2 12,2 -1,0 13  

Cobas 12,4 22,7 10,3 12,2 -1,9 18  

Dimensions Vista 13 24 11 12,2 -1,2 1  

P-Hydrogencarbonat                

ABL 17,1 29,6 12,5 12,2 0,3 2  

 

https://deks.dk/produkter/information-om-deks-programmer/tolkning-af-rapporter/
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3728 DK - Hydrogencarbonat og total CO2
SUMMARY REPORT FOR INSTRUMENTGRUPPE Udsendelse 3 - 2025.

Component Mean Sd CV sem N Outliers

P- Carbondioxidstofk. Sample ’Gkkm’
Alle 13,25 0,99 7,47 0,1565 40 0
Alinity 13,3 0,674 5,07 0,238 8 0
Atellica 14,34 0,564 3,93 0,1563 13 0
Cobas 12,44 0,488 3,92 0,115 18 0
Dimension Vista 13 1 0

P- Carbondioxidstofk. Sample ’Haac’
Alle 24 1,469 6,13 0,232 40 0
Alinity 24,4 1,238 5,07 0,438 8 0
Atellica 25,5 0,743 2,92 0,206 13 0
Cobas 22,7 0,658 2,9 0,155 18 0
Dimension Vista 24 1 0

P- Hydrogencarbonat (pCO2=5,3 kPa; 37 °C) stofk. Sample ’Gkkm’
Alle 17,1 2,97 17,37 2,1 2 0
ABL 17,1 2,97 17,37 2,1 2 0

P- Hydrogencarbonat (pCO2=5,3 kPa; 37 °C) stofk. Sample ’Haac’
Alle 29,6 2,26 7,64 1,6 2 0
ABL 29,6 2,26 7,64 1,6 2 0
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P- Carbondioxid{stofk.} - NPU01472 Instrument: Atellica
Instrumentgroup: Atellica

P- Hydrogencarbonat (pCO2=5,3 kPa; 37 °C) {stofk.} Instrument: ABL-800 series
Instrumentgroup: ABL


