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Antal deltagere

Der er resultater i denne udsendelse fra 8 deltagere, som i alt har indberettet resultater fra 15 instrumenter.

EQA-materiale

Baseret pa tidligere fors@g og resultaterne fra denne runde vurderes materialerne at vaere homogene, stabile
og egnede til dette EQA-program.

Det udsendte kontrolmateriale var stabiliseret blod fra en rask bloddonor og bearbejdet, sa en lav
koncentration af Heemoglobin, Leukocytter og Thrombocytter opnas. | denne runde var koncentrationen af
Leukocytter og Thrombocytter en anelse hgjere end de tilstreebte niveauer (Leukocytter < 2,0*109/L og
Thrombocytter < 30*10°/L) men dog stadig i det lave omrade.

Statistik

Acceptinterval beregnes pa baggrund af overall middelvaerdi, hvilket forudsaetter at resultaterne er
normalfordelte.

For hver komponent vurderes, om resultaterne falger en normalfordeling. Det ggres ved at sammenligne
gennemsnittet og medianen. Forskellen mellem dem ma hgjst udgere en pa forhand fastsat procentdel af
acceptintervallet.

Targetvardier
De anbefalede veerdier (M), der er vist i histogrammerne, er middelveerdierne af alle resultater.

Outliers
Outliers er defineret som et resultat, der falder udover 3,2 SD fra middelvaerdien.
Antal outliers er angivet i sidste kolonne i Summary.

Acceptinterval
| den individuelle rapportdel er der angivet acceptintervaller for hver komponent ud fra middelveerdien af alle
resultater. Baggrunden for valget af acceptintervallet er neermere beskrevet pa DEKS hjemmeside [ref. 1].

Resultater og kommentarer
| den individuelle grafikdel er vist fordelingen af alle resultater, og hvordan dine resultater aktuelt og historisk
ligger. | referencerne er der henvist til en forklaring i tolkningen af rapporten [ref. 2].

Tolkning af rapport
Du kan se vejledning til tolkning af rapport her:
deks.dk/produkter/information-om-deks-programmer/tolkning-af-rapporter/

Metodeforskelle
Der er i denne udsendelse indberettet resultater for Sysmex XN, XT og XR. Der ses ingen vaesentlige
forskelle.

Naeste runder

Runde 1: 09.03.2026
Runde 2: 25.08.2026
Runde 3: 26.10.2026

Med venlig hilsen Sanne Schou og Anna Borup, DEKS
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4291 DK - Abnormal haematologi D — ( S

SUMMARY REPORT FOR INSTRUMENTGRUPPE Udsendelse 3 - 2025. —
Component Mean Sd cv sem N Outliers
B- Erythrocytter(Hamatokrit)vol.fr.

Alle 0,216 0,00437 2,02 0,001127 15 0

Sysmex XN/XT 0,216 0,00437 2,02 0,001127 15 0
B- Erythrocytterantalk.

Alle 2,47 0,0288 1,166  0,00745 15 0

Sysmex XN/XT 2,47 0,0288 1,166  0,00745 15 0
B- Hamoglobin(Fe)stofk.

Alle 4,74 0,0518 1,094 0,01337 15 0

Sysmex XN/XT 4,74 0,0518 1,094 0,01337 15 0
B- Leukocytterantalk.

Alle 2,92 0,0668 2,29 0,01725 15 0

Sysmex XN/XR 2,92 0,0668 2,29 0,01725 15 0
B- Reticulocytterantalk.

Alle 27,5 1,547 5,62 0,413 14 0

Sysmex XN/XR 27,5 1,547 5,62 0,413 14 0
B- Thrombocytterantalk.

Alle 48,1 4,1 8,52 1,058 15 0

Sysmex XN/XR 48,1 4,1 8,52 1,058 15 0
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Udsendelse 3 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500 —
Metodeseet 1 ()
B- Erythrocytter(Heematokrit){vol.fr.} - NPU01961 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Beregning Instrumentgruppe: Sysmex XN/XT
GIml ('03_2025") Historik Differensplot
= @ Uds. Materiale Target Eget %dif -4% 4% 0,048+
€ 4 —T
< 25/03 03_2025 0,2157 0,215 -0,3 ¢
3 25/02 02_2025 0,2118 0,213 0,6 3
25/01 01_2025 0,1485 0,149 0,4 . = 0,024
2 24/03 03_2024 0,2136 0,215 0,7 . g
24/02 02_2024 0,2147 0,210 -2,2 . g R
M 24/01 01_2024 0,2214 0,222 0,3 . § 0 2 (:)
= .
23/03 03_2023 0,1548 0,147 -50 9 MRS 3
... U
0 0205 0210 0215 0220 0225 23/02 02_2023 0,4905 0,485 -1, . ;-'
Eget resultat: 0215 (afv. -0,3%) 23/01 01_2023 0,1520 0,149 -2,0 B 0 -0,024
Middelveerdi af alle (M): 0,216 22/03 03_2022 0,2390 0,229 -42
Acceptinterval (M + 4%): 0,207 - 0,224
Middel sd CV% SEM N | 22/02 02_2022 0,4239 0,427 0,7 *
Metodegruppe 0,216 0,00 2,0 0,0 15| 29/01 01_2022 0,5063 0,497 -1,8 . -0,048 |
Instrumentgruppe 0,216 0,00 2,0 0,0 15 — 0 0,2 0,4 0,6
Alle 0,216 0,00 20 00 15 -4% 4% Targetveerdi
Metodeseet 1 ()
B- Erythrocytter{antalk.} - NPU01960 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Impedans Instrumentgruppe: Sysmex XN/XT
GIml ('03_2025') Historik Differensplot
= ® Uds. Materiale Target Eget %dif -5% 5% 067
€ —T
< 6 25/03 03_2025 2,472 246 -05 <
25/02 02_2025 2,350 2,35 0,0 4 ﬁ
25/01 01_2025 1,618 162 0,1 3 g 03
4+ T
24/03 03_2024 2,337 2,31 -12 . =
[5]
24/02 02_2024 2,076 2,08 02 > 2 .
- [ *
2 24/01 01_2024 2,459 249 12 . s 0 ‘: 3t - T
23/03 03_2023 1,662 1,61 -3,2 * §
Y %0 245 250 2 5510,\12“_ 23/02 022023 4,995 4,99 -0,1 ¢ I
. . . . JJ
Eget resultat: 2,46 *10M 2L (afv. -0,5%) 23/01 01_2023 1,679 166 -1 ¢ = 03
Middelveerdi af alle (M): 2,47 *10M2/L 22/03 03_2022 2,620 2,63 0,4 " =)
Acceptinterval (M + 5%): 2,35 - 2,60 *10*2/L
Middel sd CV% SEM N |22/02 02.2022 3880 387 -0,2 L
Metodegruppe 2,47 0,03 1,2 0,0 15 | 22/01 012022 5254 530 0,9 - -0,6 1
Instrumentgruppe 2,47 0,03 1,2 0,0 15 —_— 0 2 4 6
Alle 2,47 003 1,2 00 15 -5% 5% Targetvaerdi *10M2/L
Metodeseet 2 ()
B- Haemoglobin(Fe){stofk.} - NPU02319 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: SLS(Natriumlaurylsulfat)-hemiglobin. Absorptionsfotometri Instrumentgruppe: Sysmex XN/XT
GIml ('03_2025'") Historik Differensplot
3 10 @ Uds. Materiale Target Eget %dif -5% 5% 157
< 25/03 03_2025 4,74 47 -08 ¢
25/02 02_2025 4,46 45 09 . o
25/01 01_2025 3,31 34 26 . é 0,75
54 24/03 03_2024 442 44 -04 * g
24/02 02_2024 425 42 -1 . 2
i - -
24/01 01_2024 503 50 -0,6 g k| 0 X &o5 P
>
23/03 03_2023 3,31 32 -32 . 3
A 475 4.80 485  mmoll | 23/02 02,2023 929 92 -09 . ;T
Eget resultat: 4,7 mmoliL (afv. -0,8%) 23/01 012023 314 31 -1.2 N g 078
Middelveerdi af alle (M): 4,74 mmol/L 22/03 03_2022 475 47 12 S o
Acceptinterval (M + 5%): 4,50 - 4,97 mmol/L
Middel sd CV% SEM N |22/02 022022 842 85 09 .
Metodegruppe 4,74 0,05 1.1 0,0 15| 29,01 012022 1025 10,2 -0,4 o -1,5 1
Instrumentgruppe 4,74 0,05 1,1 0,0 15 S —— 0 5 10 15
Alle 4,74 0,05 1,1 00 15 5% 5% Targetveerdi mmol/L

© DEKS, www.deks.dk, 2025-10-30 12:35

Side 1 af 2



4291 DK - Abnormal haematologi - EKSEMPEL RAPPORT

=<5

|
Udsendelse 3 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500 —
Metodeseet 1 ()
B- Leukocytter{antalk.} - NPU02593 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Lysspredning og fluorescens Instrumentgruppe: Sysmex XN/XR
GIml ('03_2025") Historik Differensplot
= ®@ Uds. Materiale Target Eget %dif -16% 16% 327
€ 6 ——T
< 25/03 03_2025 2,919 3,01 3.1 ®
25/02 02_2025 0,602 0,63 4,6 . o
(=)
4+ 25/01 01_2025 0,556 0,54 -2,9 . s 16
24/03 03_2024 0,482 0,49 1,6 \g %
o] 24/02 02_2024 5,088 520 22 - g
24/01 012024 0,250 026 4,0 . F OOTe— > -
=}
23/03 03_2023 1,379 1,40 1,5 g §
O T s 20 30 34 “iown | 23002 022023 8326 839 08 > 3
. . . X . D
Eget resultat: 3,01 *10°9/L (afv. 3,1%) 23/01 012023 2385 237 -06 1 e 16
Middelvaerdi af alle (M): 2,92 *1079/L 22/03 03 2022 3,397 3,32 -2,3 o e
Acceptinterval (M + 16%): 2,45 - 3,39 *1079/L -
Middel sd CV% SEM N 22/02 02_2022 1,453 1,52 4.6 *
Metodegruppe 2,92 0,07 2,3 0,0 15| 29/01 012022 4,154 4,19 09 > -3,2 ]
Instrumentgruppe 2,92 0,07 2,3 0,0 15 — 0 5 10
Alle 2,92 0,07 2,3 00 15 -16% 16% Targetveerdi *1079/L
Metodeseet 1 ()
B- Reticulocytter{antalk.} - NPU08694 Instrument: Sysmex XN
Metodegruppe: Polymetinfarvning. Lysspredning og fluorescens Instrumentgruppe: Sysmex XN/XR
GIml ('03_2025') Historik Differensplot
5 ® Uds. Materiale Target Eget %dif -17% 17% 347
< 44 Tt
< 25/03 03_2025 27,55 264 -42 @
3 25/02 02_2025 10,62 10,8 1,7 \g o
(=2}
25/01 01_2025 6,87 7.8 136 . &
2 24/03 03_2024 14,65 151 3,0 - g
24/02 5
1 24/01 01_2024 875 99 131 . g R
3 *
23/03 03_2023 1961 194 -1 4 8 ¢ .
0""'2 " 26 28 20 32 *ong/L | 23/02 02,2023 7292 64,1 -12.1 . IS R
JJ
Eget resultat: 26,4 *10°9/L (afv. -4,2%) 23/01 012023 23,95 240 02 ’ e
Middelveerdi af alle (M): 27,5 *10"9/L 22/03 03 2022 30,82 26,2 -150 . e
Acceptinterval (M £ 17%): 22,9 - 32,2 *1079/L -
Middel sd CV% SEM N |22/02 02.2022 4564 416 -88 .
Metodegruppe 275 155 56 04 1415501 01 2022 8163 68,1 -166 -34 ‘
Instrumentgruppe 27,5 1,65 5,6 04 14 — 0 50 100
Alle 27,5 155 56 04 14 7% 17% Targetveerdi *1079/L
Metodeseet 1 ()
B- Thrombocytter{antalk.} - NPU03568 Instrument: Sysmex XR
Metodegruppe: Impedans Instrumentgruppe: Sysmex XN/XR
GIml ('03_2025') Historik Differensplot
= ® Uds. Materiale Target Eget %dif -14%  14% 847
€ 47 —T
< 25/03 03_2025 48,07 46 -43 K3
3 25/02 02_2025 14,93 15 05 > o
D
25/01 01 2025 16,50 18 9,1 . g 42
2+ 24/03 03_2024 10,44 11 53 . %_)7
24/02 02_2024 28879 303 4.9 . g ’ . C
1 24/01 01_2024 10,75 13 20,9 5|8 08— s .
=1 *
23/03 03_2023 7859 85 82 . 3
O+ - o e -
40 45 50 55  *ong/L | 23/02 022023 290,32 281 -32 . ;é’i
Eget resultat: 46 *10°9/L (afv. -4,3%) 23/01 012023 151,11 152 06 f e
Middelveerdi af alle (M): 48,1 *1079/L 22/03 03_2022 229,17 241 52 . e
Acceptinterval (M + 14%): 41,3 - 54,8 *1079/L
Middel sd CV% SEM N 22/02 02_2022 10,03 10 -0,2 *
Metodegruppe 481 410 85 11 1513901 01_2022 27514 269 -2.2 o -84 w
Instrumentgruppe 48,1 4,10 8,5 1,1 15 o O —— 0 100 200 300
Alle 48,1 410 85 1,1 15 -14% 14% Targetvaerdi *1079/L
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