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4247 DK 23.09.2025 — 24.09.2025 10.10.2025 24.10.2025

Antal deltagere
| denne udsendelse deltog 4 laboratorier — alle fra Danmark.
Der kunne indberettes resultater for 22 subpopulationer.

EQA-materiale

Det udsendte kontrolmateriale var frisktappet EDTA-blod fra 2 patienter/donorer,

tappet mandag den 22. september 2025. Materialet var ikke stabiliseret.

Baseret pa tidligere fors@g og resultaterne fra denne udsendelse vurderes materialerne at veere homogene,
stabile og egnede til dette EQA-program.

Holdbarhed

Preverne begr analyseres inden for 72 timer efter pravetagning.

Materialet blev afsendt fra DEKS mandag den 22. september og blev modtaget pa laboratorierne
henholdsvis d. 22. og 23. september.

Tre laboratorier har analyseret prgverne 23. september og et laboratorium har analyseret prgverne
d. 24.september, hvilket for alle er indenfor den anbefalede analyseperiode.

Statistik
Metodeprincipper

De indrapporterede resultater er inddelt efter antal anvendte kanaler (6-kanal, 8-kanal eller 10-kanal).

Targetvaerdi/Targetvaerdier
De anbefalede veerdier (M), der er vist i histogrammerne, er middelveerdierne af alle resultater.

Outliers
Der var ingen outliers, nar en outlier defineres som et resultat der afviger 3,8*sd fra middelveerdien af
resultaterne.

Acceptinterval

Acceptintervallerne pa + 15 % er ens for alle subpopulationer.

Pa sigt kan det vaere mere hensigtsmeessigt med differentierede acceptintervaller for subpopulationer.
Acceptinterval beregnes pa baggrund af overall middelveerdi, hvilket forudsaetter at resultaterne er
normalfordelte.

For den enkelte komponent undersgges, hvorvidt resultaterne afviger i uacceptabel grad fra
normalfordelingen idet forskel mellem overall middelvaerdi og median kun méa udgere en konsensus besluttet
andel af acceptintervallet.
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Rapport
Rapporten bestar af tekstrapport, summary, en tabel over alles resultater (Regionsrapport)
samt grafisk visning af laboratoriets egne resultater.

Resultater og tolkning

Resultater

For 10 af subpopulationerne har alle fire laboratorier indberettet resultater.

For to subpopulationer har tre laboratorier indberettet resultater og for de resterende 10 subpopulationer
har to laboratorier indberettet

Tolkning

Histogrammet viser hyppigheden af vaerdier og viser dig, hvordan data fordeler sig og hvor dit
resultat ligger i forhold til targetveerdien og andre deltageres resultater.

Youden plot er et scatter-plot, der primeert anvendes til at vise resultater pa to pragver fra flere
laboratorier i samme graf.

Historikken viser seneste resultater og resultater fra tidligere runder.

For yderligere information om tolkning af rapporten, se
http://deks.dk/produkter/information-om-danske-produkter/tolkning-af-rapporter/

Afvigelser fra de angivne markerkombinationer

Da formalet med dette EQA-program er at se pa sammenligneligheden for de forskellige sub-populationer, er
de angivne markgrkombinationer for hver subpopulation vejledende. De indtastede resultater pa en given
subpopulation, kan derfor vaere med feerre/flere markgrer. Naturligvis er der ikke afvigelser pa markgrene i
linage populationerne (CD3, CD4, CD8 og CD19), nar der bruges feerre/flere markearer.

| er meget velkomne til at henvende jer til os, hvis | har kommentarer eller spgrgsmal til ovenstaende.
Vi hgrer ogsa meget gerne om forbedringsforslag.

Runder i 2026
Runde 01: Udsendelsesdato: 16.03.2026
Runde 02: Udsendelsesdato: 21.09.2026

Med venlig hilsen
Jakob T. Bay, Morten Pedersen & Lisbeth Nielsen

Programkoordinatorer Ekstern ekspert Godkendt af
Morten Pedersen Lisbeth Nielsen Overlaege PhD Jakob T. Bay JTB

@ 3863 4404 #=7 lisbeth.nielsen@deks.dk Klinisk immunologisk — Region Sjeelland | 23.10.2025
z=7 morten.pedersen@deks.dk Center for Genomisk Diagnostik

Sjeellands Universitets hospital
#=7 jabay@regionsjaelland.dk
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SUMMARY REPORT FOR INSTRUMENTGRUPPE Udsendelse 2 - 2025.
Component Mean Sd cv sem N  Outl
B- CD19p (B-celler)antalk. Sample "Hdib’
Alle 0,211 0,011 5,23  0,0055 4 0
10-kanal 0,211 0,01273 6,03 0,009 2 0
6-kanal 0,2 1 0
8-kanal 0,22 1 0
B- CD19p (B-celler)antalk. Sample 'Jdib’
Alle 0,284 0,008 2,82 0,004 4 0
10-kanal 0,288 0,01131 3,93 0,008 2 0
6-kanal 0,28 1 0
8-kanal 0,28 1 0
B- CD19p CD2llow CD38n(B-celler, CD21low)antalk. Sample 'Hdib’
Alle 0,01 0,002 20 0,001155 3 0
10-kanal 0,01 0,00283 28,3 0,002 2 0
6-kanal 0,01 1 0
B- CD19p CD21llow CD38n(B-celler, CD21low)antalk. Sample 'Jdib’
Alle 0,0233 0,0165 70,7 0,00953 3 0
10-kanal 0,015 0,01131 75,4 0,008 2 0
6-kanal 0,04 1 0
B- CD19p CD27n CD38p IgD/IgMp(B-celler, transitionelle)antalk. Sample 'Hdib’
Alle 0,004 0,00424  106,1 0,003 2 0
10-kanal 0,004 0,00424  106,1 0,003 2 0
B- CD19p CD27n CD38p IgD/IgMp(B-celler, transitionelle)antalk. Sample ’Jdib’
Alle 0,0055 0,00354 64,3 0,0025 2 0
10-kanal 0,0055 0,00354 64,3  0,0025 2 0
B- CD19p CD27n IgD/IgMp(B-celler, naive)antalk. Sample 'Hdib’
Alle 0,1328 0,01473 11,09  0,00736 4 0
10-kanal 0,1355 0,0205 15,13 0,0145 2 0
6-kanal 0,14 1 0
8-kanal 0,12 1 0
B- CD19p CD27n IgD/IgMp(B-celler, naive)antalk. Sample 'Jdib’
Alle 0,203 0,01258 6,21 0,00629 4 0
10-kanal 0,2 0 0 0 2 0
6-kanal 0,22 1 0
8-kanal 0,19 1 0
B- CD19p CD27p IgD/IgMn(B-celler, klasseskiftende memory)antalk. Sample 'Hdib’
Alle 0,0368 0,01056 28,7 0,00528 4 0
10-kanal 0,0285 0,00354 12,41  0,0025 2 0
6-kanal 0,05 1 0
8-kanal 0,04 1 0
B- CD19p CD27p IgD/IgMn(B-celler, klasseskiftende memory)antalk. Sample ’Jdib’
Alle 0,025 0,01319 52,8 0,0066 4 0
10-kanal 0,015 0,00849 56,6 0,006 2 0
6-kanal 0,04 1 0
8-kanal 0,03 1 0
B- CD19p CD27p IgD/IgMp(B-celler, memory)antalk. Sample 'Hdib’
Alle 0,044 0,01219 27,7 0,0061 4 0
10-kanal 0,043 0,0198 46 0,014 2 0
6-kanal 0,05 1 0
8-kanal 0,04 1 0
B- CD19p CD27p IgD/IgMp(B-celler, memory)antalk. Sample 'Jdib’
Alle 0,0558 0,01646 29,5 0,00823 4 0
10-kanal 0,0565 0,0276 488  0,0195 2 0
6-kanal 0,06 1 0
8-kanal 0,05 1 0
B- CD3n CD16/CD56p(NK-celler)antalk. Sample 'Hdib’
Alle 0,257 0,0241 9,39  0,01207 4 0
10-kanal 0,249 0,01556 6,25 0,011 2 0
6-kanal 0,24 1 0
8-kanal 0,29 1 0
B- CD3n CD16/CD56p(NK-celler)antalk. Sample ’Jdib’
Alle 0,463 0,0236 5,11 0,01181 4 0
10-kanal 0,47 0,01414 3,01 0,01 2 0
6-kanal 0,43 1 0
8-kanal 0,48 1 0
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SUMMARY REPORT FOR INSTRUMENTGRUPPE Udsendelse 2 - 2025.

Component Mean Sd cv sem N  Outl
B- CD3p CD4n CD8n TRC(alfa)(beta)p(T-celler, DNT)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,008 0 0 0 2 0

10-kanal 0,008 0 0 0 2 0
B- CD3p CD4n CD8n TRC(alfa)(beta)p(T-celler, DNT)antalk. Sample 'Jdib’

Alle 0,006 0,001414 23,6 0,001 2 0

10-kanal 0,006 0,001414 23,6 0,001 2 0
B- CD3p CD4p CD45RAn CD197n(T-celler, CD4, EM)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,046 0,0099 21,5 0,007 2 0

10-kanal 0,046 0,0099 21,5 0,007 2 0
B- CD3p CD4p CD45RAn CD197n(T-celler, CD4, EM)antalk. Sample ’Jdib’

Alle 0,061 0,00566 9,27 0,004 2 0

10-kanal 0,061 0,00566 9,27 0,004 2 0
B- CD3p CD4p CD45RAn CD197p(T-celler, CD4, CM)antalk. Sample "Hdib’

Alle 0,217 0,0325 14,99 0,023 2 0

10-kanal 0,217 0,0325 14,99 0,023 2 0
B- CD3p CD4p CD45RAn CD197p(T-celler, CD4, CM)antalk. Sample ’Jdib’

Alle 0,261 0,01485 5,7 0,0105 2 0

10-kanal 0,261 0,01485 5,7 0,0105 2 0
B- CD3p CD4p CD45RAp CD197n CD27n(T-celler, CD4, TEMRA)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,00765 0,01039 135,9 0,00735 2 0

10-kanal 0,00765  0,01039 1359  0,00735 2 0
B- CD3p CD4p CD45RAp CD197n CD27n(T-celler, CD4, TEMRA)antalk. Sample ’Jdib’

Alle 0,01585 0,01294 81,6 0,00915 2 0

10-kanal 0,01585 0,01294 81,6 0,00915 2 0
B- CD3p CD4p CD45RAp CD197p CD27p(T-celler, CD4, naive)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,1353 0,0263 19,43  0,01314 4 0

10-kanal 0,1455 0,0346 23,8 0,0245 2 0

6-kanal 0,11 1 0

8-kanal 0,14 1 0
B- CD3p CD4p CD45RAp CD197p CD27p(T-celler, CD4, naive)antalk. Sample 'Jdib’

Alle 0,454 0,0247 544  0,01236 4 0

10-kanal 0,463 0,0325 7,03 0,023 2 0

6-kanal 0,43 1 0

8-kanal 0,46 1 0
B- CD3p CD4p HLA-DRp(T-celler, CD4, aktiveret)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,0545 0,0276 50,6 0,0195 2 0

10-kanal 0,0545 0,0276 50,6 0,0195 2 0
B- CD3p CD4p HLA-DRp(T-celler, CD4, aktiveret)antalk. Sample ’Jdib’

Alle 0,074 0,0212 28,7 0,015 2 0

10-kanal 0,074 0,0212 28,7 0,015 2 0
B- CD3p CD4p(T-celler, CD4)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,446 0,0524 11,77  0,0262 4 0

10-kanal 0,416 0,0481 11,56 0,034 2 0

6-kanal 0,44 1 0

8-kanal 0,51 1 0
B- CD3p CD4p(T-celler, CD4)antalk. Sample 'Jdib’

Alle 0,843 0,0602 7,14  0,0301 4 0

10-kanal 0,802 0,0587 7,32 0,0415 2 0

6-kanal 0,87 1 0

8-kanal 0,9 1 0
B- CD3p CD8p CD45RAn CD197n(T-celler, CD8, EM)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,0565 0,00919 16,27  0,0065 2 0

10-kanal 0,0565 0,00919 16,27  0,0065 2 0
B- CD3p CD8p CD45RAn CD197n(T-celler, CD8, EM)antalk. Sample ’Jdib’

Alle 0,0725 0,0615 84,9 0,0435 2 0

10-kanal 0,0725 0,0615 84,9 0,0435 2 0
B- CD3p CD8p CD45RAn CD197p(T-celler, CD8, CM)antalk. Sample "Hdib’

Alle 0,0335 0,00495 14,78  0,0035 2 0

10-kanal 0,0335 0,00495 14,78  0,0035 2 0
B- CD3p CD8p CD45RAn CD197p(T-celler, CD8, CM)antalk. Sample 'Jdib’

Alle 0,0235 0,000707 3,01  0,0005 2 0

10-kanal 0,0235 0,000707 3,01  0,0005 2 0
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Component Mean Sd cv sem N  Outl
B- CD3p CD8p CD45RAp CD197n CD27n(T-celler, CD8, TEMRA)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,107 0,1032 96,5 0,073 2 0

10-kanal 0,107 0,1032 96,5 0,073 2 0
B- CD3p CD8p CD45RAp CD197n CD27n(T-celler, CD8, TEMRA)antalk. Sample 'Jdib’

Alle 0,094 0,00566 6,02 0,004 2 0

10-kanal 0,094 0,00566 6,02 0,004 2 0
B- CD3p CD8p CD45RAp CD197p CD27p(T-celler, CD8, naive)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,09 0,00866 9,62 0,005 3 0

10-kanal 0,085 0 0 0 2 0

8-kanal 0,1 1 0
B- CD3p CD8p CD45RAp CD197p CD27p(T-celler, CD8, naive)antalk. Sample 'Jdib’

Alle 0,0983 0,01607 16,35  0,00928 3 0

10-kanal 0,0925 0,01768 19,11  0,0125 2 0

8-kanal 0,11 1 0
B- CD3p CD8p HLA-DRp(T-celler, CD8, aktiveret)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,1295 0,128 98,8 0,0905 2 0

10-kanal 0,1295 0,128 98,8 0,0905 2 0
B- CD3p CD8p HLA-DRp(T-celler, CD8, aktiveret)antalk. Sample ’Jdib’

Alle 0,094 0,0933 99,3 0,066 2 0

10-kanal 0,094 0,0933 99,3 0,066 2 0
B- CD3p CD8p(T-celler, CD8)antalk. Sample 'Hdib’

Alle 0,264 0,0269 10,19  0,01344 4 0

10-kanal 0,268 0,01768 6,61  0,0125 2 0

6-kanal 0,23 1 0

8-kanal 0,29 1 0
B- CD3p CD8p(T-celler, CD8)antalk. Sample 'Jdib’

Alle 0,313 0,0275 8,81  0,01377 4 0

10-kanal 0,32 0,0283 8,84 0,02 2 0

6-kanal 0,28 1 0

8-kanal 0,33 1 0
B- CD3p TCR(gamma)(delta)p(T-celler, gamma-delta)antalk. Sample "Hdib’

Alle 0,39 0,0285 7,32  0,01426 4 0

10-kanal 0,38 0,01485 3,91  0,0105 2 0

6-kanal 0,37 1 0

8-kanal 0,43 1 0
B- CD3p TCR(gamma)(delta)p(T-celler, gamma-delta)antalk. Sample 'Jdib’

Alle 0,0695 0,00954 13,73  0,00477 4 0

10-kanal 0,069 0,00849 12,3 0,006 2 0

6-kanal 0,06 1 0

8-kanal 0,08 1 0
B- CD3p(T-celler)antalk. Sample "Hdib’

Alle 1,08 0,0923 8,55  0,0462 4 0

10-kanal 1,045 0,0785 7,51 0,0555 2 0

6-kanal 1,03 1 0

8-kanal 1,2 1 0
B- CD3p(T-celler)antalk. Sample 'Jdib’

Alle 1,188 0,0763 6,43  0,0382 4 0

10-kanal 1,155 0,0778 6,73 0,055 2 0

6-kanal 1,16 1 0

8-kanal 1,28 1 0
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B- CD19p (B-celler){antalk.} - NPU21819
Princip: Volumetrisk

Instrument: Novocyte
Instrumentgruppe: 10-kanal

Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
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0.200 0.205 0210 0.215 0.220 *10"9/L 0280 0.285 0.290 0.295 0.300 *10"9/L 0,285+
Eget resultat: 0,202 *10"9/L (afv. -4,0%) Eget resultat: 0,296 *1079/L (afv. 4,2%)
Middelveerdi af alle (M): 0,211 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 0,284 *10°9/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,1789 - 0,2421 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,241 - 0,327 *10"9/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,28 . . .
Instrumentgruppe 0,211 0,01 6,0 0,0 2 | Instrumentgruppe 0,288 0,01 3,9 0,0 2 0,2 0,205 0,21 0,215 0,22
Alle 0,211 0,01 52 0,0 4 | Alle 0,284 0,01 2,8 0,0 4 Prgve A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
AR T
25/02 Hdib 0,2105 0,202 -4,0 @
25/02 Jdib 0,2840 0,296 4,2 K3
25/01 Gnsl 0,3090 0,316 2,3 .
25/01 Insl 0,1105 0,102 -7,7 .
24/02 Jdgb 0,0915 0,086 -6,0 .
24/02 Begb 0,1078 0,101 -6,3 .
24/01 Inqgl 0,1485 0,134 -9,8 *
24/01 Aogl 0,2517 0,217 -13,8 ¢
23/02 Isnl 0,1748 0,189 8,2 *
23/02 Jidb 0,1485 0,144 -3,0 *
23/01 Gsnl 0,1830 0,182 -0,5 +
23/01 lsnl 0,1798 0,179 -0,4 *
.
-15% 15%
B- CD19p CD21llow CD38n(B-celler, CD21llow){antalk.} Instrument: Novocyte
Princip: Indirekte beads Instrumentgruppe: 6-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
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0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 *10"9/L 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 *10"9/L 0,01
Eget resultat: 0,01 *10*9/L (afv. 0,0%) Eget resultat: 0,04 *1079/L (afv. 71,4%)
Middelveerdi af alle (M): 0,01000 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 0,0233 *10"9/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,00850 - 0,01150 *10”9/L Acceptinterval (M + 15%): 0,01983 - 0,02683 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0 T T T )
Instrumentgruppe 0,01000 1 | Instrumentgruppe  0,0400 1 0,008 0,009 0,01 0,011 0,012
Alle 0,01000 0,00 20,0 0,0 3 | Alle 0,0233 0,02 70,7 0,0 3 Prave A (*10"9/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
Y0 8P
25/02 Hdib 0,010000 0,01 0,0 L
25/02 Jdib 0,023333 0,04 714 &
25/01 Gnsl 0,008333 0,01 20,0 .
25/01 Insl 0,006000 0,00 -100,0<
24/02 Jdgb 0,006667 0,01 50,0 >
24/02 Begb 0,001667 0,00 -100,0¢
24/01 Ingl  0,006000 0,01 66,7 >
24/01 Aogl 0,010000 0,01 0,0 4
23/02 lsnl 0,011000 0,01 -9,1 .
23/02 Jidb 0,010000 0,01 0,0 4
23/01 Gsnl 0,010000 0,01 0,0 4
23/01 Isnl  0,009000 0,01 1.1 .
N B
-15% 15%

© DEKS, www.deks.dk, 2025-10-13 09:35

Side 1 af 11



4247 DK - Immundefekt flowcytometriske markgranalyser - EKSEMPEL RAPPORT

Udsendelse 2 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500
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Princip: Volumetrisk

B- CD19p CD27n CD38p IgD/IgMp(B-celler, transitionelle){antalk.}

Instrument: Novocyte

Instrumentgruppe: 10-kanal

Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
_ _ 0,008 @
[v] [v]
- — ® — - - ® —
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0,5 0,5 3 0,006
o
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0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 *10"9/L 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 *10"9/L
Eget resultat: 0,007 *10°9/L (afv. 75,0%) Eget resultat: 0,008 *10°9/L (afv. 45,5%) 0,004+
Middelveerdi af alle (M): 0,00400 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 0,00550 *1079/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,00340 - 0,00460 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,00467 - 0,00633 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,003 +—— : : : ‘
Instrumentgruppe 0,00400 0,00 106,1 0,0 2 | Instrumentgruppe 0,00550 0,00 64,3 0,0 2 0 0,002 0,004 0,006 0,00€
Alle 0,00400 0,00 1061 00 2| Ale 000550 0,00 643 00 2 Prave A (*10%9/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget %dif -15% 15%
e =h
25/02 Hdib 0,0040 0,007 75,0 &
25/02 Jdib 0,0055 0,008 455 @
25/01 Gnsl 0,0110 0,014 27,3 >
25/01 Insl 0,0040 0,005 25,0 >
24/02 Jdgb 0,0035 0,003 -143
24/02 Begb 0,0030 0,004 333 >
24/01 Inqgl 0,0050 0,004 -20,0 ¢
24/01 Aogl 0,0085 0,006 -29,4
23/02 Isnl 0,0070 0,005 -28,6<
23/02 Jidb 0,0025 0,002 -20,0 ¢
23/01 Gsnl 0,0115 0,010 -130
23/01 lsnl 0,0135 0,008 -40,7«
I R
-15% 15%
B- CD19p CD27n IgD/IgMp(B-celler, naive){antalk.} - NPU21821 Instrument: FACSCanto Il
Princip: Indirekte beads Instrumentgruppe: 8-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
0,229
1,5 1,54
= 0,214
11 1 5
<
=)
0,5 0,5 @
[
>
<
0 ; ; | 01~ ‘ ‘ ‘ & 02
0.12 0.13 0.14 0.15 *10"9/L 0.19 0.20 0.21 0.22 *1079/L
Eget resultat: 0,12 *1079/L (afv. -9,6%) Eget resultat: 0,19 *1079/L (afv. -6,2%)
Middelveerdi af alle (M): 0,1328 *10"9/L Middelveerdi af alle (M): 0,2025 *10"9/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,1128 - 0,1527 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,1721 - 0,2329 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,19 T T )
Instrumentgruppe  0,1200 1 | Instrumentgruppe  0,1900 1 0,12 0,13 0,14 0,15
Alle 0,1328 0,01 111 0,0 4 | Alle 0,2025 0,01 6,2 0,0 4 Prgve A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
ye =0
25/02 Hdib 0,1328 0,12 -9,6 K
25/02 Jdib 0,2025 0,19 -6,2 K3
25/01 Gnsl 0,2440 0,24 -1,6 *
25/01 Insl 0,0590 0,07 18,6 .
24/02 Jdgb 0,0643 0,05 -22,%
24/02 Begb 0,0850 0,08 -5,9 *
24/01 Inql
24/01 Aoql
23/02 Isnl 0,1213 0,11 -9,3 *
23/02 Jidb 0,0618 0,06 -2,8 .
23/01 Gsnl 0,1150 0,12 4,3 .
23/01 lsnl 0,1503 0,15 -0,2 4
S G
-15% 15%
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Udsendelse 2 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

=<5

Princip: Direkte beads

B- CD19p CD27p IgD/IgMn(B-celler, klasseskiftende memory){antalk.}

Instrument: Navios EX

Instrumentgruppe: 10-kanal

Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
— _ 0,044
[v] [v]
Sl = ® 4 g 1 = o m =
0,031
o
0,54 0,5 5
<
=]
< 0,02
m
[
>
8
0 0 o
0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050 *10"9/L 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 *10"9/L 0,01 &
Eget resultat: 0,031 *1079/L (afv. -15,6%) Eget resultat: 0,009 *1079/L (afv. -64,0%)
Middelveerdi af alle (M): 0,0368 *109/L Middelveerdi af alle (M): 0,02500 *1079/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,0312 - 0,0423 *10%9/L Acceptinterval (M + 15%): 0,0213 - 0,0288 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0 : : : : ‘
Instrumentgruppe  0,0285 0,00 12,4 0,0 2 | Instrumentgruppe 0,01500 0,01 56,6 0,0 2 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05
Alle 0,0368 0,01 28,7 0,0 4 | Alle 0,02500 0,01 528 0,0 4 Prgve A (*10"9/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget %dif -15% 15%
e =h
25/02 Hdib  0,03675 0,031 -156 @
25/02 Jdib 0,02500 0,009 -64,0&
25/01 Gnsl 0,01950 0,018 -7,7 *
25/01 Insl 0,02150 0,02 -7,0 .
24/02 Jdgb  0,01225 0,013 6,1 *
24/02 Begb 0,00650 0,003 -53,8
24/01 Inqgl 0,00900 0,007 -22,%
24/01 Aogl 0,01433 0,019 32,6 >
23/02 Isnl 0,02075 0,02 -3,6 .
23/02 Jidb 0,03725 0,032 -141 ¢
23/01 Gsnl  0,02300 0,016 -30,4
23/01 lsnl 0,01475 0,009 -39,0«
I R
-15% 15%
B- CD19p CD27p IgD/IgMp(B-celler, memory){antalk.} Instrument: Novocyte
Princip: Volumetrisk Instrumentgruppe: 10-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
0,08
IS 5
g 1 ~9 e = 0
0,07
J
0,5 0,54 2 0,06
=)
o
[
§ 0,051
0 0 o
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 *10"9/L 0.03 0.04 005 0.06 0.07 008 *10"9/L
Eget resultat: 0,029 *10°9/L (afv. -34,1%) Eget resultat: 0,037 *10°9/L (afv. -33,6%) 0,04+
Middelveerdi af alle (M): 0,0440 *10"9/L Middelveerdi af alle (M): 0,0558 *10"9/L @
Acceptinterval (M + 15%): 0,0374 - 0,0506 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,0474 - 0,0641 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,03 ‘ ‘ ‘ ‘
Instrumentgruppe  0,0430 0,02 46,0 0,0 2 | Instrumentgruppe  0,0565 0,03 488 0,0 2 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
Alle 0,0440 0,01 27,7 0,0 4 | Alle 0,0558 0,02 295 0,0 4 Prgve A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
=7
25/02 Hdib 0,04400 0,029 -34,%
25/02 Jdib 0,05575 0,037 -33,6&
25/01 Gnsl  0,03625 0,034 -6,2 .
25/01 Insl 0,02350 0,018 -23,4«
24/02 Jdgb  0,00800 0,005 -37,%
24/02 Begb 0,00575 0,005 -13,0
24/01 Ingl 0,01233 0,012 -2,7 *
24/01 Aogl  0,01300 0,011 -154
23/02 Isnl 0,02175 0,016 -26,4
23/02 Jidb 0,04875 0,044 -9,7 *
23/01 Gsnl 0,02080 0,0022 -89,4
23/01 lsnl 0,00750 0,003 -60,0<
—
-15% 15%
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Udsendelse 2 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

D=

(S

Princip: Indirekte beads

B- CD3n CD16/CD56p(NK-celler){antalk.} - NPU21835

Instrument: Novocyte

Instrumentgruppe: 6-kanal

Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
0,487
1,5 1,51 0471
3
M . M S 0,464
o
0.5 0.5 @
<
8 0,45+
0 T T T T 0 : T T T T &
0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 *10%9/L 043 044 045 046 047 048 *10"9/L
Eget resultat: 0,24 *10A9/L (afv. -6,6%) Eget resultat: 0,43 *10A9/L (afv. -7,0%) 0441
Middelveerdi af alle (M): 0,257 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 0,463 *10°9/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,218 - 0,296 *10"9/L Acceptinterval (M + 15%): 0,393 - 0,532 *10"9/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,43 ® . . .
Instrumentgruppe 0,240 1 | Instrumentgruppe 0,430 1 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
Alle 0,257 0,02 9,4 0,0 4 | Alle 0,463 0,02 51 0,0 4 Prgve A (*10"9/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget %dif -15% 15%
e =h
25/02 Hdib 0,2570 0,24 -6,6 K
25/02 Jdib 0,4625 0,43 -7,0 K3
25/01 Gnsl 0,1223 0,12 -1,8 o
25/01 Insl 0,2313 0,21 -9,2 *
24/02 Jdgb 0,3125 0,34 8,8 .
24/02 Begb 0,1125 0,10 -11,1 .
24/01 Ingl 0,1468 0,17 15,8 .
24/01 Aogl 0,0923 0,08 -13,3 ¢
23/02 Isnl 0,0778 0,05 -357%
23/02 Jidb 0,1273 0,12 -5,7 .
23/01 Gsnl 0,1980 0,20 1,0 »
23/01 lsnl 0,1470 0,16 8,8 .
I G
-15% 15%
B- CD3p CD4n CD8n TRC(alfa)(beta)p(T-celler, DNT){antalk.} Instrument: Novocyte
Princip: Volumetrisk Instrumentgruppe: 10-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
_ _ 0,007
] ® £
z 27 ] < 14 ® —
1,57 0,0065
-
149 0,5 >
<
=4
0,006
0,5 m
[
>
<
- ‘ ‘ 0 =
0.000 0.005 0.010 *10%9/L 0.0050 0.0055 0.0060 0.0065 0.0070 *10"9/L 0,0055+
Eget resultat: 0,008 *1079/L (afv. 0,0%) Eget resultat: 0,007 *1079/L (afv. 16,7%)
Middelveerdi af alle (M): 0,00800 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 0,00600 *1079/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,00680 - 0,00920 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,00510 - 0,00690 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,005 T )
Instrumentgruppe 0,00800 0,00 0,0 0,0 2 | Instrumentgruppe 0,00600 0,00 23,6 0,0 2 0 0,005 0,01
Alle 0,00800 0,00 0,0 0,0 2 | Alle 0,00600 0,00 23,6 0,0 2 Prove A (*10"9/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
he =0
25/02 Hdib 0,0080 0,008 0,0 L
25/02 Jdib 0,0060 0,007 16,7 @
25/01 Gnsl 0,0215 0,021 -2,3 .
25/01 Insl 0,0070 0,009 28,6 >
24/02 Jdgb 0,0035 0,005 42,9 >
24/02 Begb 0,0100 0,010 0,0 4
24/01 Inql 0,0035 0,003 -14,3 o
24/01 Aoql 0,0175 0,017 -2,9 .
23/02 Isnl 0,0160 0,028 75,0 >
23/02 Jidb 0,0020 0,002 0,0 4
23/01 Gsnl 0,0080 0,009 12,5 *
23/01 lsnl 0,0055 0,007 27,3 >
N
-15% 15%
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Udsendelse 2 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

=<5

Princip: Direkte beads

B- CD3p CD4p CD45RAN CD197n(T-celler, CD4, EM){antalk.}

Instrument: Navios EX

Instrumentgruppe: 10-kanal

Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
_ _ 0,066
[v] [v]
g 1 wm @ — - — ® —
0,064
3
0,5 0,5 S 0,062
o
o
<
8 0,06
0 0 o
0.035 0.040 0.045 0.050 0.055 *10"9/L 0.056 0.058 0.060 0.062 0.064 0.066 *10"9/L
Eget resultat: 0,039 *10°9/L (afv. -15,2%) Eget resultat: 0,057 *10°9/L (afv. -6,6%) 0,058+
Middelveerdi af alle (M): 0,0460 *109/L Middelveerdi af alle (M): 0,0610 *109/L ¥
Acceptinterval (M + 15%): 0,0391 - 0,0529 *10%9/L Acceptinterval (M + 15%): 0,0518 - 0,0701 *10%9/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,056 : : : ‘
Instrumentgruppe  0,0460 0,01 215 0,0 2 | Instrumentgruppe  0,0610 0,01 9,3 0,0 2 0,035 0,04 0,045 0,05 0,05¢
Alle 0,0460 0,01 215 0,0 2 | Alle 0,0610 0,01 9,3 0,0 2 Prgve A (*10"9/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget %dif -15% 15%
e =h
25/02 Hdib 0,0460 0,039 -152 @
25/02 Jdib 0,0610 0,057 -6,6 K3
25/01 Gnsl 0,0655 0,061 -6,9 *
25/01 Insl 0,0720 0,067 -6,9 .
24/02 Jdgb 0,0700 0,065 -7 *
24/02 Begb 0,0880 0,076 -13,6
24/01 Inqgl 0,0630
24/01 Aogl 0,0435 0,045 3,4 .
23/02 Isnl 0,0350 0 -100,0+
23/02 Jidb 0,0390 0,045 15,4 *
23/01 Gsnl 0,0625 0,051 -18,4 <
23/01 lsnl 0,0330 0,029 -12,1 .
I B
-15% 15%
B- CD3p CD4p CD45RAN CD197p(T-celler, CD4, CM){antalk.} Instrument: Novocyte
Princip: Volumetrisk Instrumentgruppe: 10-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
_ _ 0,275
© ©
< 14 @ — 2 4 — ® -
K2
,27 4
J
0,5 0,5 $ 02654
=4
o
g
8 ,26
0 0 o
019 020 021 022 023 024 *10ML 0.250 0.255 0.260 0.265 0.270 0.275 *1079/L
Eget resultat: 0,194 *10°9/L (afv. -10,6%) Eget resultat: 0,271 *10°9/L (afv. 4,0%) 0,255+
Middelveerdi af alle (M): 0,2170 *10"9/L Middelveerdi af alle (M): 0,261 *1079/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,1845 - 0,2496 *10"9/L Acceptinterval (M + 15%): 0,221 - 0,300 *10”9/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,25 ‘ ‘ ‘ ‘
Instrumentgruppe  0,2170 0,03 15,0 0,0 2 | Instrumentgruppe 0,261 0,01 57 0,0 2 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24
Alle 0,2170 0,03 15,0 0,0 2 | Alle 0,261 0,01 57 0,0 2 Prgve A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
he =0
25/02 Hdib 0,2170 0,194 -10,6 K
25/02 Jdib 0,2605 0,271 4,0 K
25/01 Gnsl 0,3355 0,281 -162 <
25/01 Insl 0,2290 0,208 -9,2 *
24/02 Jdgb 0,1255 0,111 -11,6 *
24/02 Begb 0,2095 0,189 -9,8 .
24/01 Inql 0,0010 0,001 0,0 4
24/01 Aoql 0,1570 0,144 -8,3 .
23/02 Isnl 0,0020 0,004 100,0 >
23/02 Jidb 0,2155 0,211 -2,1 *
23/01 Gsnl 0,2400 0,240 0,0 4
23/01 lsnl 0,2070 0,204 -1,4 <
N
-15% 15%
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Udsendelse 2 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

D=

(S

Princip: Direkte beads

B- CD3p CD4p CD45RAp CD197n CD27n(T-celler, CD4, TEMRA){antalk.}

Instrument: Navios EX

Instrumentgruppe: 10-kanal

Hdib ('Prave A")

Jdib ('Preve B')

Youdenplot

_ _ 0,025+
[v] [v]
- — ® — - p— ® —
0,02
o
0,54 0,5 5
<
o
= 0,015
m
[
>
S
0 0 o
0.000 0.005 0.010 0.015 *1079/L 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 *10"9/L 0,01
Eget resultat: 0,0003 *109/L (afv. -96,1%) Eget resultat: 0,0067 *1079/L (afv. -57,7%)
Middelveerdi af alle (M): 0,007650 *109/L Middelveerdi af alle (M): 0,01585 *10"9/L
Acceptinterval (M £ 15%): 0,00650 - 0,00880 *1079/L Acceptinterval (M £ 15%): 0,01347 - 0,01823 *1079/L \
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,005 : : ‘
Instrumentgruppe 0,007650 0,01 135,9 0,0 2 | Instrumentgruppe 0,01585 0,01 81,6 0,0 2 0 0,005 0,01 0,01%
Alle 0,007650 0,01 135,9 0,0 2 | Alle 0,01585 0,01 81,6 0,0 2 Prgve A (*109/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
e =R
25/02 Hdib  0,00765 0,0003 -96,%
25/02 Jdib  0,01585 0,0067 -57,%
25/01 Gnsl 0,00775 0,0015 -80,6¢
25/01 Insl 0,02710 0,0042 -84,%
24/02 Jdgb  0,02450 0,01 -59,%
24/02 Begb 0,03850 0,018 -53,%
24/01 Ingl 0,03000
24/01 Aoql 0,00700 0,005 -28,6¢
23/02 lsnl 0,01250 0 -100,0«
23/02 Jidb 0,00400 0 -100,0«
23/01 Gsnl  0,01480 0,0036 -75,7%
23/01 Isnl 0,00485 0,0007 -85,6¢
PRI B
-15% 15%
B- CD3p CD4p CD45RAp CD197p CD27p(T-celler, CD4, naive){antalk.} - Instrument: FACSCanto Il
Princip: Indirekte beads Instrumentgruppe: 8-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
0,59
o ©
< 1 ®__ — £ 14 ® —
0,48
o
0,51 0,51 >
<
=4
E 0,46 K3
[
>
S
0 0 o
0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 *10M9/L 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 *10"9/L 0,44
Eget resultat: 0,14 *1079/L (afv. 3,5%) Eget resultat: 0,46 *1079/L (afv. 1,3%)
Middelveerdi af alle (M): 0,1353 *109/L Middelveerdi af alle (M): 0,454 *10"9/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,1150 - 0,1555 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,386 - 0,522 *10"9/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,42 ‘ ‘ ‘ ‘
Instrumentgruppe  0,1400 1 | Instrumentgruppe 0,460 1 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18
Alle 0,1353 0,03 194 0,0 4 | Alle 0,454 002 54 0,0 4 Prgve A (*10"9/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
e =7
25/02 Hdib 0,1353 0,14 3,5 $
25/02 Jdib 0,4540 0,46 1,3 ®
25/01 Gnsl 0,5538 0,51 -7,9 .
25/01 Insl 0,2313 0,26 12,4 .
24/02 Jdgb 0,4435 0,46 3,7 .
24/02 Begb 0,2488 0,29 16,6 .
24/01 Ingl
24/01 Aoql
23/02 lsnl 0,4478 0,91 103,2 >
23/02 Jidb 0,2653 0,26 -2,0 *
23/01 Gsnl 0,1997 0,18 -9,9 .
23/01 Isnl 02818 0,24 -148
JD S I
-15% 15%
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Udsendelse 2 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

D=

(S

Princip: Volumetrisk

B- CD3p CD4p HLA-DRp(T-celler, CD4, aktiveret){antalk.}

Instrument: Novocyte

Instrumentgruppe: 10-kanal

Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
— _ 0,099
[v] [v]
- R — ® — g 1 — ® —
0,08
o
0,54 0,5 5
<
o
0,07
m
[
>
S
0 0 o
0.03 0.04 005 0.06 0.07 0.08 *10"9/L 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 *10M9/L 0,061 ®
Eget resultat: 0,035 *1079/L (afv. -35,8%) Eget resultat: 0,059 *1079/L (afv. -20,3%)
Middelveerdi af alle (M): 0,0545 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 0,0740 *10"9/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,0463 - 0,0627 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,0629 - 0,0851 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,05 : : : : ‘
Instrumentgruppe  0,0545 0,03 50,6 0,0 2 | Instrumentgruppe  0,0740 0,02 28,7 0,0 2 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
Alle 0,0545 0,03 50,6 0,0 2 | Alle 0,0740 0,02 28,7 0,0 2 Prove A (*109/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget %dif -15% 15%
=P
25/02 Hdib 0,0545 0,035 -35,8
25/02 Jdib 0,0740 0,059 -20,3 ®
25/01 Gnsl 0,0565 0,044 -22,1
25/01 Insl 0,0590 0,045 -23,%
24/02 Jdgb 0,0525 0,028 -46,7«
24/02 Begb 0,0890 0,048 -46,1
24/01 Ingl 0,0635 0,048 -24,4¢
24/01 Aoql 0,0635 0,027 -57,5
23/02 lsnl 0,0495 0,037 -253
23/02 Jidb 0,0355 0,022 -38,0
23/01 Gsnl 0,0490 0,028 -42,%
23/01 Isnl 0,0375 0,024 -36,0<
PRI B
-15% 15%
B- CD3p CD4p(T-celler, CD4){antalk.} - NPU21823 Instrument: FACSCanto Il
Princip: Direkte beads Instrumentgruppe: 8-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
0,97 @
o ©
< 14 — ® — £ 14 — ®
—~ 0,854
0,51 0,51 >
<
=4
@
[
>
S
0 0 o 0,8
0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 *10"9/L 0.75 0.80 0.85 0.90 *10"9/L
Eget resultat: 0,51 *1079/L (afv. 14,5%) Eget resultat: 0,9 *10"9/L (afv. 6,7%)
Middelveerdi af alle (M): 0,446 *10"9/L Middelveerdi af alle (M): 0,843 *10"9/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,379 - 0,512 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,717 - 0,970 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,75 T T )
Instrumentgruppe 0,510 1 | Instrumentgruppe 0,900 1 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55
Alle 0,446 0,05 11,8 0,0 4 | Alle 0,843 006 7,1 0,0 4 Prave A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
e =7
25/02 Hdib 0,446 0,51 14,5 K3
25/02 Jdib 0,843 0,9 6,7 K
25/01 Gnsl 0982 09% -23 *
25/01 Insl 0,562 0,61 8,5 .
24/02 Jdgb 0,704 0,76 7,9 .
24/02 Begb 0,596 0,63 5,7 .
24/01 Ingl 1,253 1,33 6,1 .
24/01 Aoql 0,567 0,6 59 .
23/02 lsnl 0,633 0,63 -0,4 *
23/02 Jidb 0,554 0,57 2,8 .
23/01 Gsnl 0,567 0,62 9,3 .
23/01 Isnl 0,598 0,63 54 .
PRI I
-15% 15%
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Udsendelse 2 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

D=

(S

Princip: Direkte beads

B- CD3p CD8p CD45RAN CD197n(T-celler, CD8, EM){antalk.}

Instrument: Navios EX

Instrumentgruppe: 10-kanal

Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
0,12
< ©
< 14— @ — £ 14 — @ —
0,14
3
0,51 0,51 3 i0,08
=4
@
<
§ 10,06
0 0 o
0.050 0.055 0.060 0.065 *1079/L 0.02 0.04 006 0.08 0.10 0.12 *10"9/L
Eget resultat: 0,05 *1079/L (afv. -11,5%) Eget resultat: 0,029 *1079/L (afv. -60,0%) 0,04+
Middelveerdi af alle (M): 0,0565 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 0,0725 *10"9/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,0480 - 0,0650 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,0616 - 0,0834 *1079/L v
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,02 . .
Instrumentgruppe  0,0565 0,01 16,3 0,0 2 | Instrumentgruppe  0,0725 0,06 849 0,0 2 0,05 0,055 0,06 0,065
Alle 0,0565 0,01 16,3 0,0 2 | Alle 0,0725 0,06 84,9 0,0 2 Prgve A (*109/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget %dif -15% 15%
=P
25/02 Hdib 0,0565 0,05 -11,5 @
25/02 Jdib 0,0725 0,029 -60,6&
25/01 Gnsl 0,0880 0,085 -3,4 .
25/01 Insl 0,0585 0,039 -33,3
24/02 Jdgb 0,1170 0,043 -63,%
24/02 Begb 0,2375 0,072 -69,7%«
24/01 Inqgl 0,1640
24/01 Aoql 0,0295 0,025 -153
23/02 lsnl 0,0355 0 -100,0«
23/02 Jidb 0,0245 0,028 14,3 .
23/01 Gsnl 0,1410 0,077 -454¢
23/01 lsnl 0,0210 0,02 -4,8 *
S
-15% 15%
B- CD3p CD8p CD45RAN CD197p(T-celler, CD8, CM){antalk.} Instrument: Navios EX
Princip: Direkte beads Instrumentgruppe: 10-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
= — 0,024
o T
g ® — - - ® —
0,0238+
J
05 0,5 2 10,0236
=4
@
[
§ 0,0234
0 0 o
0.030 0.032 0.034 0.036 0.038 *10"9/L 0.02300.02320.0234 0.0236 0.0238 0.0240 *10"9/L
Eget resultat: 0,037 *10°9/L (afv. 10,4%) Eget resultat: 0,023 *10A9/L (afv. -2,1%) 0,022
Middelveerdi af alle (M): 0,0335 *109/L Middelveerdi af alle (M): 0,0235 *109/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,0285 - 0,0385 *109/L Acceptinterval (M + 15%): 0,01998 - 0,02703 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,023 ‘ ‘ ——
Instrumentgruppe  0,0335 0,00 14,8 0,0 2 | Instrumentgruppe  0,0235 0,00 3,0 0,0 2 0,03 0,032 0,034 0,036 0,03¢
Alle 0,0335 0,00 14,8 0,0 2 | Alle 0,0235 0,00 3,0 0,0 2 Prave A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
e =7
25/02 Hdib 0,0335 0,037 10,4 K
25/02 Jdib 0,0235 0,023 -21 ®
25/01 Gnsl 0,0490 0,061 245 >
25/01 Insl 0,0395 0,045 13,9 .
24/02 Jdgb 0,0160 0,018 12,5 .
24/02 Begb 0,0340 0,042 23,5 >
24/01 Ingl 0,0000
24/01 Aoql 0,0340 0,039 147 .
23/02 lsnl 0,0000 0 0,0 49
23/02 Jidb 0,0215 0,023 7,0 .
23/01 Gsnl 0,0545 0,061 11,9 .
23/01 Isnl 0,0215 0,021 -2,3 *
PRI I
-15% 15%
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=<5

Princip: Volumetrisk

B- CD3p CD8p CD45RAp CD197n CD27n(T-celler,

CD8, TEMRA){antalk }

Instrument: Novocyte

Instrumentgruppe: 10-kanal

N,
-15% 15%

Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
_ _ 0,098
[v] [v]
< 1 | @ — £ 14 — @ —
0,096
o
0,54 0,5 5
<
=]
< 0,094
m
[
>
s
0 0 o
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 *10%9/L 0.090 0.092 0.094 0.096 0.098 *10"9/L 0,092+
Eget resultat: 0,034 *1079/L (afv. -68,2%) Eget resultat: 0,098 *1079/L (afv. 4,3%)
Middelveerdi af alle (M): 0,1070 *109/L Middelveerdi af alle (M): 0,0940 *109/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,0910 - 0,1231 *10%9/L Acceptinterval (M + 15%): 0,0799 - 0,1081 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,09 . . —
Instrumentgruppe  0,1070 0,10 96,5 0,1 2 | Instrumentgruppe  0,0940 0,01 6,0 0,0 2 0 0,05 0,1 0,15 0,2
Alle 0,1070 0,10 96,5 0,1 2 | Alle 0,0940 0,01 6,0 0,0 2 Prgve A (*10"9/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget %dif -15% 15%
=
25/02 Hdib 0,1070 0,034 -68,%
25/02 Jdib 0,0940 0,098 4,3 K3
25/01 Gnsl 0,0350 0,036 29 .
25/01 Insl 0,0545 0,053 -2,8 *
24/02 Jdgb 0,1750 0,177 1.1 »
24/02 Begb 0,3565 0,359 0,7 >
24/01 Inqgl 0,1640 0,164 0,0 4
24/01 Aogl 0,0265 0,023 -132 ¢
23/02 Isnl 0,0355 0,071 100,0 >
23/02 Jidb 0,0035 0,005 42,9 >
23/01 Gsnl 0,1475 0,176 19,3 .
23/01 lsnl 0,0069 0,007 1,4 .
.
-15% 15%
B- CD3p CD8p CD45RAp CD197p CD27p(T-celler, CD8, naive){antalk.} - Instrument: Novocyte
Princip: Volumetrisk Instrumentgruppe: 10-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
0,117
s ® S
g 29 < 14 ®
¢
1,54
5 0,14
149 0,5 >
<
=
0,5 o
[
>
S
0 T T T 0 & 0,091
0.085 0.090 0.095 0.100 *1079/L 0.08 0.09 0.10 011 *10"9/L
Eget resultat: 0,085 *1079/L (afv. -5,6%) Eget resultat: 0,105 *1079/L (afv. 6,8%)
Middelveerdi af alle (M): 0,0900 *10"9/L Middelveerdi af alle (M): 0,0983 *10"9/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,0765 - 0,1035 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,0836 - 0,1131 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,08 T T )
Instrumentgruppe  0,0850 0,00 0,0 0,0 2 | Instrumentgruppe  0,0925 0,02 19,1 0,0 2 0,085 0,09 0,095 0,1
Alle 0,0900 0,01 9,6 0,0 3 | Alle 0,0983 0,02 16,3 0,0 3 Progve A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
Y0 8P
25/02 Hdib 0,0900 0,085 -5,6 K
25/02 Jdib 0,0983 0,105 6,8 K
25/01 Gnsl 0,2500 0,250 0,0 4
25/01 Insl 0,1293 0,138 6,7 .
24/02 Jdgb 0,1850 0,195 54 .
24/02 Begb 0,0643 0,058 -9,8 .
24/01 Ingl 0,1380 0,138 0,0 4
24/01 Aoql 0,1860 0,172 -7,5 .
23/02 lsnl 0,2467 0,150 -39,%
23/02 Jidb 0,1253 0,060 -52,1%
23/01 Gsnl 0,2500 0,260 4,0 *
23/01 lsnl 0,1140 0,132 15,8 *
N
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Udsendelse 2 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

=<5

Princip: Direkte beads

B- CD3p CD8p HLA-DRp(T-celler, CD8, aktiveret){antalk.}

Instrument: Navios EX

Instrumentgruppe: 10-kanal

Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
0,29
< ©
- — ® — - — ® —
K2
0,151
o
0,54 0,5 5
<
=4
< 014
m
[
>
S
0 0 o
0.00 0.05 0.10 0.15 020 0.25 *10"9/L 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 *10M9/L 0,051
Eget resultat: 0,22 *10"9/L (afv. 69,9%) Eget resultat: 0,16 *1079/L (afv. 70,2%)
Middelveerdi af alle (M): 0,1295 *109/L Middelveerdi af alle (M): 0,0940 *109/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,1101 - 0,1489 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,0799 - 0,1081 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0 : : : ‘
Instrumentgruppe  0,1295 0,13 98,8 0,1 2 | Instrumentgruppe  0,0940 0,09 993 0,1 2 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Alle 0,1295 0,13 98,8 0,1 2 | Alle 0,0940 0,09 993 0,1 2 Prgve A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
e =R
25/02 Hdib  0,1295 0,22 69,9 &>
25/02 Jdib 0,0940 0,16 70,2 >
25/01 Gnsl 0,1165 0,16 37,3 >
25/01 Insl 0,0875 0,13 48,6 >
24/02 Jdgb 0,1630 0,29 77,9 >
24/02 Begb 03130 0,61 949 >
24/01 Ingl 0,1205 02 66,0 >
24/01 Aogl 0,1245 0,21 68,7 >
23/02 Isnl 0,0905 0,16 76,8 >
23/02 Jidb 0,0225 0,039 73,3 >
23/01 Gsnl 0,1880 0,32 702 >
23/01 Isnl 0,0500 0,081 62,0 >
PRI B
-15% 15%
B- CD3p CD8p(T-celler, CD8){antalk.} - NPU21828 Instrument: Novocyte
Princip: Volumetrisk Instrumentgruppe: 10-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
= - 0,34 @
o T
PN - ® e = ©
- 0,324
0,5 0,5 >
<
=4
@
[
>
S
0 0 o 0,3
0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 *10M9L 0.28 0.30 0.32 0.34 *10ML
Eget resultat: 0,255 *1079/L (afv. -3,3%) Eget resultat: 0,340 *1079/L (afv. 8,8%)
Middelveerdi af alle (M): 0,264 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 0,313 *1079/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,224 - 0,303 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 0,266 - 0,359 *10"9/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,28 —— ‘ ‘ ‘ ‘
Instrumentgruppe 0,268 0,02 6,6 0,0 2 | Instrumentgruppe 0,320 0,03 8,8 0,0 2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
Alle 0,264 0,03 10,2 0,0 4 | Alle 0,313 0,03 88 0,0 4 Prave A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
e =7
25/02 Hdib 0,2638 0,255 -3,3 @
25/02 Jdib 0,3125 0,340 8,8 K3
25/01 Gnsl 0,5103 0,491 -3,8 .
25/01 Insl 0,3018 0,307 1,7 g
24/02 Jdgb 0,5235 0,494 -5,6 .
24/02 Begb 0,6625 0,610 -7,9 *
24/01 Ingl 0,3898 0,389  -0,2 4
24/01 Aoql 0,3450 0,310 -10,1 .
23/02 lsnl 0,2770 0,278 0,4 >
23/02 Jidb 0,1218 0,117 -3,9 .
23/01 Gsnl 0,6295 0,628 -0,2 4
23/01 Isnl 0,2095 0,208 -0,7 +
4
-15% 15%
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B- CD3p TCR(gamma)(delta)p(T-celler, gamma-delta){antalk.} - Instrument: Novocyte
Princip: Volumetrisk Instrumentgruppe: 10-kanal
Hdib ('Prave A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
0,08
s ® s
g 2 g 1 ®
1,5 0,075 @
o
1 — 0,51 >
<
o
0,54 E 0,07
[
>
s
0 ; ; ‘ ‘ 0 &
0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 *10%9/L 0.060 0.065 0.070 0.075 0.080 *10"9/L 0,065+
Eget resultat: 0,369 *10"9/L (afv. -5,3%) Eget resultat: 0,075 *1079/L (afv. 7,9%)
Middelveerdi af alle (M): 0,390 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 0,0695 *109/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,331 - 0,448 *10"9/L Acceptinterval (M + 15%): 0,0591 - 0,0799 *1079/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 0,06 +—— : : : ‘
Instrumentgruppe 0,380 0,01 3,9 0,0 2 | Instrumentgruppe  0,0690 0,01 123 0,0 2 0,36 038--------- Bihh---eeeeeee 042 0:44
Alle 0,390 0,03 73 0,0 4 | Alle 0,0695 0,01 13,7 0,0 4 Prgve A (*10"9/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget %dif -15% 15%
AR T
25/02 Hdib  0,38975 0,369 -53 K3
25/02 Jdib 0,06950 0,075 7.9 K
25/01 Gnsl 0,10975 0,119 8,4 .
25/01 Insl 0,04100 0,047 14,6 *
24/02 Jdgb 0,11375 0,105 -7,7 *
24/02 Begb 0,10950 0,108 -1,4 *
24/01 Inqgl 0,03967 0,043 8,4 *
24/01 Aogl 0,08533 0,099 16,0 .
23/02 Isnl 0,07350 0,105 42,9 >
23/02 Jidb 0,00475 0,013 173,7 >
23/01 Gsnl  0,07850 0,099 26,1 >
23/01 lsnl 0,01675 0,022 31,3 >
[T
-15% 15%
B- CD3p(T-celler){antalk.} - NPU21822 Instrument: Novocyte
Princip: Volumetrisk Instrumentgruppe: 10-kanal
Hdib ('Prgve A") Jdib ('Preve B') Youdenplot
1,39
s I
S = 4 % g = 42 —
1,25
o
0,5 0,5 >
e ®
g4
m
[
>
S
0 0 o
095 1.00 105 110 1.15 120 *10"9/L 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 *1079/L 1,15
Eget resultat: 0,989 *1079/L (afv. -8,4%) Eget resultat: 1,210 *1079/L (afv. 1,9%)
Middelveerdi af alle (M): 1,080 *1079/L Middelveerdi af alle (M): 1,188 *1079/L
Acceptinterval (M + 15%): 0,918 - 1,242 *1079/L Acceptinterval (M + 15%): 1,009 - 1,366 *10"9/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N 1,1 ‘ ‘ ‘ ‘
Instrumentgruppe 1,045 0,08 7,5 0,1 2 | Instrumentgruppe 1,155 0,08 6,7 0,1 2 0,95 1 1,05 11 15 1,2
Alle 1,080 0,09 8,6 0,0 4 | Alle 1,188 0,08 6,4 0,0 4 Prgve A (*1079/L)
Historik
Uds. Materiale Target Eget  %dif -15% 15%
Y0 8P
25/02 Hdib 1,080 0,989 -8,4 »
25/02 Jdib 1,188 1,210 1,9 0
25/01 Gnsl 1,618 1,572 -2,8 .
25/01 Insl 0,906 0,874 -3,5 .
24/02 Jdgb 1,326 1,283 -3,2 .
24/02 Begb 1,314 1,237 -5,9 *
24/01 Ingl 1,657 1,549 -6,5 .
24/01 Aoql 0,998 0,942 -5,6 .
23/02 lsnl 1,013 1,033 1,9 4
23/02 Jidb 0,680 0,680 0,0 4
23/01 Gsnl 1,239 1,264 2,1 *
23/01 lsnl 0,813 0,802 -1,4 *
1
-15% 15%
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