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Antal deltagere

Der er 9 laboratorier tiimeldt EQA-programmet og alle har indberettet resultater fra i alt 14 instrumenter.

EQA-materiale

Baseret pa tidligere fors@g og resultaterne fra denne runde vurderes materialerne at vaere homogene,
stabile og egnede til dette EQA-program.

EQA-praverne blev i januar 2025 sendt samlet til alle 4 runder og skal opbevares ved —80 °C indtil analyse.
Preaverne er fremstillet ud fra haemolyseret fuldblod fra en donor og er fortyndet med HEPESbuffer, som
antages at indeholde de samme stoffer, som de prgvergr, der anvendes af patienter/ borgere.

Statistik

Acceptinterval beregnes pa baggrund af overall middelvaerdi, hvilket forudsaetter at resultaterne er
normalfordelte.

Det vurderes om resultaterne fglger en normalfordeling ved at sammenligne gennemsnittet og medianen
Forskellen mellem dem ma hgjst udgere en pa forhand fastsat procentdel af acceptintervallet.

Dette krav er opfyldt for alle 4 praver.

Targetvardier
| grafikken benyttes konsensusmiddelveerdier af alle resultater som "targetveerdi”. Det er lig med det
aritmetiske gennemsnit af alle bestemmelser.

Outliers
Outliers er defineret som et resultat, der falder udover 3,2 x SD fra middelvaerdien.
Der er ikke fundet nogen outliers i denne runde.

Acceptinterval
Acceptintervallet er middelvaerdi + 10 % [1].

Metode, instrumenter
Der er indberettet resultater fra 1 OC-Sensor Diana-instrument og 13 OC-Sensor Pledia-instrumenter heraf
har 5 laboratorier indberettet resultater fra 2 instrumenter.

Resultater og kommentarer

Forskellige latex-lot

Der er anvendt 2 forskellige latex lot til analyse pa OC-Sensor Pledia og OC-Sensor Diana (4Y023 og
54013).

Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit
Lot af D04 af E04 af F04 af G04
[pg/L] [ng/L] [pg/L] [pg/L]
4Y023 [n = 3] 97 129 166 229
54013 [n = 11] 89 122 156 217
Alle [n = 14] 91 123 158 219

Der er god overensstemmelse mellem resultaterne fra OC-Sensor Pledia og OC-Sensor Diana.
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Variation mellem danske laboratorier
| bilaget kan de danske laboratorier se hinandens resultater samt middelveerdi og CV%.

Vurdering af alle resultater
Alle 4 prgver har CV% under 10 %, hvilket indikerer fin preecision.

Tolkning af rapport
Du kan se vejledning til tolkning af rapport her:
deks.dk/produkter/information-om-deks-programmer/tolkning-af-rapporter/

Runder i 2026

Bemeerk, at EQA-praver til alle 4 runder i 2026 bliver sendt pa taris fra DEKS i uge 2 eller 3 i 2026.
Kontaktperson(er) tilknyttet programmet vil modtage en mail, nar EQA-praverne er afsendt fra DEKS.

Analyse- og indberetningsperioder
01: 23.02.2026 — 02.03.2026
02: 01.06.2026 — 08.06.2026
03: 31.08.2026 — 07.09.2026
04: 30.11.2026 — 07.12.2026

Med venlig hilsen
Karin Heidemann og Amanda Nissen
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Bilag
e Summary med instrumentgrupper
e Appendiks med danske resultater (kun danske deltagere)
e Individuelle resultater
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4066 DK - Blod i faeces
SUMMARY REPORT FOR INSTRUMENTGRUPPE

Udsendelse 4 - 2025.

D)
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Component Mean Sd cv sem N Outliers
F- Hazmoglobin(Fe)(Blod i faeces)stofk. Sample 'Hbib’
Alle 90,8 7,97 8,79 2,13 14 0
OC Sensor Diana 96,5 1 0
OC Sensor Pledia 90,3 8,12 8,99 225 13 0
F- Haemoglobin(Fe)(Blod i faeces)stofk. Sample 'llsl’
Alle 123,2 4,91 3,98 1,311 14 0
OC Sensor Diana 125 1 0
OC Sensor Pledia 123,1 5,08 4,13 1,408 13 0
F- Haemoglobin(Fe)(Blod i faces)stofk. Sample ’Jbib’
Alle 158,4 6,36 4,02 1,7 14 0
OC Sensor Diana 156 1 0
OC Sensor Pledia 158,6 6,58 4,15 1,825 13 0
F- Haemoglobin(Fe)(Blod i faeces)stofk. Sample 'Amsl’
Alle 219 8,81 4,02 2,35 14 0
OC Sensor Diana 208 1 0
OC Sensor Pledia 220 8,51 3,86 2,36 13 0
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4066 DK - Blod i feeces - EKSEMPEL RAPPORT

Udsendelse 4 - 2025. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500
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F- Heemoglobin(Fe)(Blod i feeces){stofk.} Instrument: OC Sensor Pledia

Instrumentgruppe: OC Sensor Pledia
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Eget resultat: 91 ug/L (afv. 0,3%)
Middelveerdi af alle (M): 90,8 pg/L
Acceptinterval (M + 10%): 81,7 - 99,8 ug/L

Eget resultat: 117 pg/L (afv. -5,0%)
Middelveerdi af alle (M): 123,2 pg/L
Acceptinterval (M + 10%): 110,9 - 135,5 ug/L

Eget resultat: 150 pg/L (afv. -5,3%)
Middelveerdi af alle (M): 158,4 ug/L
Acceptinterval (M + 10%): 142,6 - 174,3 pg/L

Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N
Instrumentgruppe 90,3 8,12 9,0 2,3 13 | Instrumentgruppe 123,1 5,08 4.1 1,4 13 | Instrumentgruppe 158,6 6,58 4.1 1,8 13
Alle 90,8 797 88 21 14| Alle 123,2 4,91 4,0 1,3 14 | Alle 158,4 6,36 4,0 1,7 14
Amsl ('G04") Historik Youdenplot
= @ Uds. Materiale Target Eget %dif -10%  10% 1357
< 3 — T
< 25/04 D04 90,8 91 03 2
25/04 E04 1232 117 -50 K
2 - 25/04 Fo4 1584 150 53 @ 1307
25/04 G04 2194 207 -56 K
25/03 D03 66,0 69 46 - %:
Ly 2 125
25/03 EO03 136,6 142 4,0 - 3
o
25/03 FO3 3344 349 44 . w
0 : : : . 25/03 G03 5555 576 37 *
200 210 220 230 240 HI/L | 25/02 DO2 53,6 48 -10,5 S 120
Eget resultat: 207 pg/L (afv. -5,6%) R %
Middelveerdi af alle (M): 219 pg/L 25/02 E02 82 15 35 ®
Acceptinterval (M + 10%): 197,5 - 241,3 pg/L 25/02 F02 2870 278 -31 .
Middel sd CV% SEM N 115
25/02 G02 4466 433 -3,0 . T T T 1
Instrumentgruppe 220 8,51 3,9 24 13 _ 60 70 80 90 100 110
Alle 219 8,81 4,0 24 14 -10% 10% D04 (ug/L)

© DEKS, www.deks.dk, 2025-12-02 06:36 Side 1 af1



