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Program nr.: Analyseperiode: Deadline for indberetning: Udgivelsesdato:
3046 DK 26.01.2026 — 02.02.2026 02.02.2026 12.02.2026

Antal deltagere
Der er tilmeldt 36 deltagere til EQA-programmet og af disse har 34 indberettet i alt 38 resultatsaet.

EQA-materiale

Baseret pa tidligere fors@g og resultaterne fra denne runde vurderes materialerne at vaere homogene,
stabile og egnede til dette EQA-program.

Materiale Gor (731906)

Pool af citratplasma tilsat in-vitro fremstillet Fibrin D-dimer og fortyndet med humant albumin 5%. Forventet
Fibrin D-dimer tydeligt over teerskelvaerdien 0,5 FEU/L, meget lav koncentration af Antithrombin og
Fibrinogen, moderat forhgjet APTT og INR.

Materialet har veeret udsendt seks gange tidligere, se historik for Gor.

Materiale Gng (1111809)
Pool af citratplasma fra raske, ikke medicinerede personer. Forventet alle veerdier i normalomradet.
Materialet har veeret udsendt 10 gange tidligere, se historik for Gngq.

Materiale lor (1141907)

Pool af citratplasma fra raske ikke medicinerede personer, tilsat heparin in-vitro. Forventet APTT i hgjt niveau
og de gvrige komponenter i normalomradet.

Materialet har vaeret udsendt 10 gange tidligere, se historik for /or.

Materiale Gir (1424081)

Pool af citratplasma fortyndet med humant albumin. Forventet meget lavt niveau af Antithrombin og
Fibrinogen, D-Dimer i normalomradet samt hgj APTT og INR med tilsvarende lav Koag. I,VII,X.
Materialet har veeret udsendt 13 gange tidligere. Se historik for Gir.

Statistik

Acceptinterval beregnes pa baggrund af overall middelveerdi, hvilket forudseetter at resultaterne er
normalfordelte.

For hver komponent vurderes, om resultaterne falger en normalfordeling. Det ggres ved at sammenligne
gennemsnittet og medianen. Forskellen mellem dem ma hgjst udggre en pa forhand fastsat procentdel af
acceptintervallet.

For APTT opfyldes kravet om acceptabel normalfordeling pa tveers af reagensgrupperne ikke for tre af
materialerne (Gngq, lor og GIr). Du bgr derfor evaluere dine egne resultater for denne komponent og
materialer i forhold til din egen reagensgruppe for de naevnte materialer.

Targetvardier
Den anbefalede veerdi (M), der er vist i histogrammerne, er middelveaerdien af alle resultater.

Outliers
Outliers er defineret som et resultat, der falder udover 3,2 SD fra middelveerdien.
Antal outliers er angivet i sidste kolonne i Summary.

Acceptinterval
Dokument med acceptgraenser findes pa deks.dk/produkter/information-om-deks-programmer/koagulation/.
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Resultater og kommentarer

| rapporten er der pa de fglgende sider en praesentation af data, som for hver komponent viser et histogram
med beregninger af middelvaerdi, spredning og acceptinterval for hvert enkelt materiale.

Desuden vises en samlet historik over materialerne fra de seneste fire udsendelser med middelvaerdier,
egne resultater og afvigelser i procent og differensplot, der viser afvigelser fordelt efter koncentration.
Derudover vises en materialespecifik historik over tidligere udsendelser.

Resultater under nedre eller over gvre malegraense

Resultater, som er under nedre malegraense eller over gvre malegraense og derfor indberettes som fx <0,19
mg FEU/L eller >200 sek., bliver databehandlet som talveerdien uden mindre-end- eller stgrre-end-tegnet,
altsa i eksemplet som 0,19 mg FEU/L eller 200 sek.

| denne udsendelse er der indberettet et, fem, fire og 23 resultater for henholdsvis Gor, Gngq, lor og GIr, som
var under nedre malegreense for Fibrin D-dimer FEU.

Metodeforskelle

APTT

Som i tidligere udsendelser ses variation i koagulationstiden mellem de forskellige reagenser, og med
forskelle i felsomheden over for materialer med tilsat heparin.

For plasma tilsat heparin (/or) ligger middelveerdien for Pathromtin SL hgijt (94,1 sek.), mens de gvrige
reagenser ligger lavere med gennemsnitstider mellem 43 og 55 sek.

For plasma fortyndet med albumin (GIr og Gor) forlaanges koagulationstiderne sammenlignet med lor: Gir
ses en markant stigning for Pathromtin SL (137,7 sek.), mens de gvrige reagenser ligger mellem 65 og 78
sek., mens Gor, har generelt kortere koagulationstider end Gir — her ligger vaerdierne mellem ca. 40 og 69
sek., afhaengigt af reagens.

Fibrin D-dimer FEU

For materialer uden tilsat in-vitro fremstillet Fibrin D-dimer (Gngq, GIr og lor) ligger alle reagenser som
forventet under de kliniske cut-off veerdier (0,5 — 0,8 mg FEU/L).

For materialet Gor, der indeholder tilsat in-vitro fremstillet Fibrin D-dimer og derfor forventes at ligge over
cut-off-niveauet, ses en tydelig forskel mellem reagenserne. D-Dimer HS ligger lige over den nedre kliniske
cut-off med 0,618 mg FEU/L, mens D-Dimer HS 500 og Innovance D-Dimer ligger over de kliniske
cut-off-niveauer (1,048 og 1,114 mg FEU/L).

Tolkning af rapport
Du kan se vejledning til tolkning af rapport her:
deks.dk/produkter/information-om-deks-programmer/tolkning-af-rapporter/

Naeste runder

Runde 02: 13.04.2026 — 20.04.2026
Runde 03: 01.06.2026 — 08.06.2026
Runde 04: 24.08.2026 — 31.08.2026
Runde 05: 09.11.2026 — 16.11.2026

Med venlig hilsen
Karin Heidemann og Dar Kur

Programkoordinatorer Ekstern ekspert Godkendt af
Karin Hedemann Dar Kur Kemiker Mikala Klok Jgrgensen MKJ
@ 3863 4416 @ 3863 4406 Klinisk Biokemisk Afdeling 12.02.2026
#=7 karin.heidemann@deks.dk #=7 daar.kur@deks.dk Slagelse, Neestved og Nykabing

Sygehus

#7 mijr@regionsjaelland.dk
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SUMMARY REPORT FOR REAGENSGRUPPE Udsendelse 1 - 2026. —

Component Mean Sd cv sem N Outliers
P- Antithrombin arb.stofk. Sample 'Gnqg’
Alle 1,096 0,0417 3,8 0,00748 31 0
Antithrombin, ILS 1,077 0,035 3,25 0,0143 6 0
Antithrombin, Roche 1,09 0,0566 5,19 0,04 2 0
Innovance AT, Siemens 1,102 0,0424 3,85 0,00884 23 0
P- Antithrombin arb.stofk. Sample 'GIr’
Alle 0,22 0,0263 11,94 0,0048 30 1
Antithrombin, ILS 0,188 0,01789 9,52 0,008 5 1
Antithrombin, Roche 0,205 0,0354 17,25 0,025 2 0
Innovance AT, Siemens 0,229 0,0216 9,46 0,00451 23 0
P- Antithrombin arb.stofk. Sample 'Gor’
Alle 0,379 0,0342 9,02 0,00613 31 0
Antithrombin, ILS 0,33 0,029 8,78 0,01183 6 0
Antithrombin, Roche 0,4 0,0566 14,14 0,04 2 0
Innovance AT, Siemens 0,389 0,0211 5,42 0,0044 23 0
P- Antithrombin arb.stofk. Sample ’lor’
Alle 1,091 0,0431 3,95 0,00774 31 0
Antithrombin, ILS 1,077 0,0398 3,7 0,01626 6 0
Antithrombin, Roche 1,08 0,0424 3,93 0,03 2 0
Innovance AT, Siemens 1,096 0,0447 4,07 0,00931 23 0
P- Fibrin D-dimer, FEU arb.stofk.(proc.) Sample 'Gnq’
Alle 0,222 0,0417 18,76 0,00725 33 1
D-Dimer HS 500, ILS 0,298 0,033 11,11 0,01652 4 0
D-Dimer HS, ILS 0,175 0,0661 37,8 0,033 4 0
Innovance D-Dimer, Siemens 0,218 0,01711 7,84 0,00349 24 1
Tina-Quant, Roche 0,2 1 0
P- Fibrin D-dimer, FEU arb.stofk.(proc.) Sample 'Glr’
Alle 0,1671 0,0568 34 0,00974 34 0
D-Dimer HS 500, ILS 0,085 0,0238 28 0,0119 4 0
D-Dimer HS, ILS 0,085 0,042 49,4 0,021 4 0
Innovance D-Dimer, Siemens 0,192 0,0348 18,1 0,00695 25 0
Tina-Quant, Roche 0,2 1 0
P- Fibrin D-dimer, FEU arb.stofk.(proc.) Sample 'Gor’
Alle 1,045 0,1894 18,12 0,033 33 1
D-Dimer HS 500, ILS 1,048 0,0964 9,2 0,0482 4 0
D-Dimer HS, ILS 0,618 0,0695 11,25 0,0347 4 0
Innovance D-Dimer, Siemens 1,114 0,1036 9,3 0,0207 25 0
Tina-Quant, Roche 0 1
P- Fibrin D-dimer, FEU arb.stofk.(proc.) Sample ’lor’
Alle 0,22 0,048 21,8 0,00835 33 1
D-Dimer HS 500, ILS 0,328 0,033 10,09 0,01652 4 0
D-Dimer HS, ILS 0,1625 0,0299 18,38 0,01493 4 0
Innovance D-Dimer, Siemens 0,213 0,01675 7,88 0,00342 24 1
Tina-Quant, Roche 0,2 1 0
P- Fibrinogen stofk. Sample 'Gnq’
Alle 8,48 0,409 4,82 0,0734 31 0
Dade Thrombin, Siemens 8,44 0,361 4,27 0,0752 23 0
Fibrinogen-C, ILS 9,79 1 0
Fibrinogen, Roche 8,71 0,205 2,36 0,145 2 0
Q.F.A. Trombin, ILS 8,32 0,1882 2,26 0,0842 5 0
P- Fibrinogen stofk. Sample 'GIr’
Alle 2,03 0,26 12,8 0,0466 31 0
Dade Thrombin, Siemens 1,978 0,27 13,67 0,0564 23 0
Fibrinogen-C, ILS 2,15 1 0
Fibrinogen, Roche 2,08 0,0424 2,04 0,03 2 0
Q.F.A. Trombin, ILS 2,22 0,1987 8,97  0,0889 5 0
P- Fibrinogen stofk. Sample 'Gor’
Alle 2,47 0,287 11,63 0,0516 31 0
Dade Thrombin, Siemens 2.4 0,296 12,35 0,0618 23 0
Fibrinogen-C, ILS 2,73 1 0
Fibrinogen, Roche 2,67 0,0424 1,580 0,03 2 0
Q.F.A. Trombin, ILS 2,67 0,1456 5,45 0,0651 5 0
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3046 DK - Koagulation ) - ( S
SUMMARY REPORT FOR REAGENSGRUPPE Udsendelse 1 - 2026. —

Component Mean Sd cv sem N Outliers
P- Fibrinogen stofk. Sample ’lor’
Alle 8,85 0,434 4,91 0,078 31 0
Dade Thrombin, Siemens 8,88 0,427 4,8 0,089 23 0
Fibrinogen-C, ILS 9,79 1 0
Fibrinogen, Roche 8,75 0,354 4,04 0,25 2 0
Q.F.A. Trombin, ILS 8,55 0,2 2,34 0,0896 5 0
P- Koagulation, overflade-induceret (APTT )tid Sample 'Gnq’
Alle 26,1 1,72 6,59 0,283 37 0
Actin FS, Siemens 25 0,311 1,248  0,0664 22 0
APTT Lupus, Roche 28,9 1,98 6,85 1,4 2 0
APTT SP, ILS 27,6 0,483 1,751  0,1611 9 0
Pathromtin SL, Siemens 29 0,651 2,25 0,376 3 0
SynthAFax-APTT, ILS 23,3 1 0
P- Koagulation, overflade-induceret (APTT )tid Sample 'GIr’
Alle 80,5 19,09 23,7 3,18 36 0
Actin FS, Siemens 75,2 8,41 11,18 1,793 22 0
APTT Lupus, Roche 66 1 0
APTT SP, ILS T 6,14 7,9 2,05 9 0
Pathromtin SL, Siemens 137,7 2,04 1,483 1,179 3 0
SynthAFax-APTT, ILS 64,6 1 0
P- Koagulation, overflade-induceret (APTT )tid Sample 'Gor’
Alle 47 5,94 12,65 0,991 36 1
Actin FS, Siemens 449 2,13 4,75 0,454 22 0
APTT Lupus, Roche 47 2,86 6,09 2,03 2 0
APTT SP, ILS 48,1 1,116 2,32 0,372 9 0
Pathromtin SL, Siemens 69 0,424 0,615 0,3 2 1
SynthAFax-APTT, ILS 40,4 1 0
P- Koagulation, overflade-induceret (APTT )tid Sample ’lor’
Alle 51,4 11,51 22,4 1,918 36 1
Actin FS, Siemens 46,3 2,35 5,08 0,502 22 0
APTT Lupus, Roche 50,6 5,09 10,06 3,6 2 0
APTT SP, ILS 55,4 3,08 5,57 1,028 9 0
Pathromtin SL, Siemens 94,1 1,768 1,88 1,25 2 1
SynthAFax-APTT, ILS 43,2 1 0
P-Koagulation, vaevsfaktor-induceret; (faktor 11, VII, X [INR]) rel.tid Sample 'Gnq’
Alle 1,014 0,01955 1,927 0,00317 38 0
Owren’s PT, MediRox 1,016 0,01949 1,919 0,00325 36 0
Owren’s PT, Roche 0,995 0,00707 0,711 0,005 2 0
P-Koagulation, vaevsfaktor-induceret; (faktor I, VII, X [INR]) rel.tid Sample 'GIr’
Alle 2,14 0,0961 4,49 0,0158 37 1
Owren’s PT, MediRox 2,14 0,0982 4,6 0,0166 35 1
Owren’s PT, Roche 2,19 0,0212 0,971 0,015 2 0
P-Koagulation, vaevsfaktor-induceret; (faktor 11, VII, X [INR]) rel.tid Sample 'Gor’
Alle 1,502 0,037 2,47 0,00601 38 0
Owren’s PT, MediRox 1,501 0,038 2,53 0,00634 36 0
Owren’s PT, Roche 1,505 0,00707 0,47 0,005 2 0
P-Koagulation, vaevsfaktor-induceret; (faktor 11, VII, X [INR]) rel.tid Sample 'lor’
Alle 1,055 0,0265 2,51 0,0043 38 0
Owren’s PT, MediRox 1,054 0,0255 2,41 0,00424 36 0
Owren’s PT, Roche 1,06 0,0566 5,34 0,04 2 0
P-Koagulation, vaevsfaktor-induceret; (faktor 11, VII, X) arb.stofk. Sample 'Gng’
Alle 0,945 0,0391 4,14 0,01178 11 0
Owren’s PT, MediRox 0,945 0,0391 4,14 0,01178 11 0
P-Koagulation, vaevsfaktor-induceret; (faktor Il, VII, X) arb.stofk. Sample 'GIr’
Alle 0,225 0,01753 7,78 0,00529 11 0
Owren’s PT, MediRox 0,225 0,01753 7,78 0,00529 11 0
P-Koagulation, vaevsfaktor-induceret; (faktor Il, VII, X) arb.stofk. Sample 'Gor’
Alle 0,414 0,0206 4,99 0,00622 11 0
Owren’s PT, MediRox 0,414 0,0206 4,99 0,00622 11 0
P-Koagulation, vaevsfaktor-induceret; (faktor Il, VII, X) arb.stofk. Sample ’lor’
Alle 0,874 0,0522 5,98 0,01574 11 0
Owren’s PT, MediRox 0,874 0,0522 5,98 0,01574 11 0
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3046 DK - Koagulation - EKSEMPEL RAPPORT

Udsendelse 1 - 2026. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

=<5

P- Antithrombin {arb.stofk.} - Instrument: Sysmex CS 5100
Reagensgruppe: Innovance AT, Siemens
Gor ('731906") Gnq ('1111809') lor ("1141907")
B ® B ® 5 ®
2 10 M 2 = 2
< < <
6 L
— 67 | —
L ad
5 4 L
_— 2 n 2
T ’f T T 0 T T T T 0 T T T T
0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 kIU/L 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 kIU/L 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 KIU/L
Eget resultat: 0,39 kIU/L (afv. 3,0%) Eget resultat: 1,09 kIU/L (afv. -0,6%) Eget resultat: 1,09 kIU/L (afv. -0,1%)
Middelveerdi af alle (M): 0,379 klU/L Middelveerdi af alle (M): 1,096 kIU/L Middelveerdi af alle (M): 1,091 kIU/L
Acceptinterval (M + 11,7%): 0,334 - 0,423 kIU/L Acceptinterval (M + 7,4%): 1,015 - 1,177 kIU/L Acceptinterval (M + 7,4%): 1,011 - 1,172 kIU/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N
Reagensgruppe 0,389 0,02 54 0,0 23 | Reagensgruppe 1,102 0,04 3,8 0,0 23 | Reagensgruppe 1,096 0,04 41 00 23
Alle 0,379 0,03 9,0 0,0 31 | Alle 1,096 0,04 3,8 0,0 31| Alle 1,091 0,04 3,9 0,0 31
GIr ('1424081") Historik Differensplot
= ® Uds. Materiale Target Eget %dif -7.4%  7.4% 0.227
< 8 — T s 11
< 26/01 Gor 0,379 039 3,0 K
26/01 Gnq 1,096 1,09 -0,6 $
6 =
26/01 lor 1,091 1,09 -0,1 * 2 0,11
n 26/01 GIr 0220 023 44 ® 3
25/05 Grrl 1134 115 14 . k]
5 ol © ¢ SN
2 25/05 Glrl 1,208 1,21 0,2 ’ § $ ¥
25/05 Gsml 1,114 1,13 1,4 . Qo
h . / } | 25/05 Hbh 0,498 0,50 0,4 > :J-’:
0.16 0.18 020 0.22 024 0.26 kIU/L 25/04 Gprl 0512 052 15 R £ 0,11
a
Eget resultat: 0,23 kIU/L (afv. 4,4%) N y
Middelveerdi af alle (M): 0,220 klU/L 25/04 I 1223 122 0.2
Acceptinterval (M + 20,2%): 0,1758 - 0,2646 klU/L 25/04 Hjab 1,216 1,20 -1.3 .
Middel sd CV% SEM N
25/04 Hd 0,380 0,38 -0,0 4 -0,22 ]
Reagensgruppe 0,229 0,02 95 00 23 9 ’ ’ ' Ll i—1 0 0,5 1 1,5
Alle 0,220 0,03 11,9 0,0 30 -7.4% 7.4% Targetvaerdi klU/L
Historik for Gor Historik for Gnq Historik for lor
Uds. Target Eget %dif -7.4% 7.4% Uds. Target Eget %dif -7.4% 7.4% Uds. Target Eget %dif -7.4% 7.4%
B L R
26/01 0,379 0,39 3,0 K 26/01 1,096 1,09 -0,6 & 26/01 1,091 1,09 -0,1 C
24/03 0,380 0,40 52 * 24/01 1,058 1,09 3,0 . 25/02 1,085 1,07 -14 *
23/02 0,379 0,415 9,5 * 21/01 1,061 1,01 -48 . 24/05 1,081 1,09 0,8 g
22/04 0,386 0,38 -16 . 20/05 1,089 11 1,0 4 24/03 1,060 1,07 1,0 4
21/04 0,394 039 -1,0 * 20/04 1,077 1,11 3.1 * 24/01 1,067 1,07 13 *
21/01 0,387 0,33 -146 <« 20/03 1,084 1,08 -04 + 23/05 1,062 1,08 17 .
20/04 0,394 0,4 1,5 . 20/02 1,064 1,06 -0,3 < 23/03 1,060 02 -81,1 «
20/01 1,073 1,02 -50 . 22/04 1,067 1,06 -0,6 -
19/05 1,072 1,06 -1,2 . 21/05 1,069 1,06 -0,8 -
19/04 1,091 1,08 -1,0 o 21/01 1,060 1 -56 -
19/03 1,080 1,12 37 * 20/05 1,080 1,09 1,0 *
—_l —_l— —_l
-7.4% 7.4% -7.4% 7.4% -7.4% 7.4%
Historik for GIr
Uds. Target Eget %dif -7.4% 7.4%
e e
26/01 0220 023 44 @
25/02 0,228 0,25 9,9 .
25/01 0,217 0,25 151 *
24/04 0,221 025 13,1 *
24/03 0,215 0,26 21,2 >
24/02 0,209 0,22 53 .
23/05 0,224 025 11,7 .
23/03 0,221 0,18 -184 .
23/01 0,221 023 40 .
22/05 0,224 0,24 7,0 .
22/03 0,221 0,22 -06 -
22/01 0,231 0,26 12,7 .
RN B
-7.4% 7.4%
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3046 DK - Koagulation - EKSEMPEL RAPPORT

Udsendelse 1 - 2026. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

=<5

P- Fibrin D-dimer, FEU {arb.stofk.(proc.)} -

Instrument: Sysmex CS 5100
Reagensgruppe: Innovance D-Dimer, Siemens

Eget resultat: 1,08 mg FEU/L (afv. 3,3%)
Middelveerdi af alle (M): 1,045 mg FEU/L
Acceptinterval (M + 31,7%): 0,714 - 1,377 mg FEU/L

Gor ('731906") Gnq ("1111809") lor (1141907")
§ 154 ® 5 _® 5 ®
c ] c [ ] c
< < < 45 L
10
10
10
5 %
V_I: |
REIESSS AU ARS o g - bl ] -
04 06 08 10 12 1.4 mgFEUL 010 015 020 025 030 0.35mgFEUL 090 015 020 025 030 0.35mgFEUL

Eget resultat: 0,20 mg FEU/L (afv. -10,0%)
Middelveerdi af alle (M): 0,222 mg FEU/L
Acceptinterval (M + 58,5%): 0,0921 - 0,3521 mg FEU/L

Eget resultat: 0,19 mg FEU/L (afv. -13,6%)
Middelveerdi af alle (M): 0,220 mg FEU/L
Acceptinterval (M + 59,1%): 0,0900 - 0,3500 mg FEU/L

Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N
Reagensgruppe 1,114 0,10 9,3 0,0 25 | Reagensgruppe 0,218 0,02 7,8 0,0 24 | Reagensgruppe 0,213 0,02 7,9 00 24
Alle 1,045 0,19 18,1 0,0 33 | Alle 0,222 0,04 188 0,0 33| Alle 0,220 0,05 218 0,0 33
GIr ('1424081") Historik Differensplot
& ® Uds. Materiale Target Eget %dif -31.7% 31.7% 1267
< —] —_—
< 2041 26/01 Gor 1,0455 1,08 33 O
26/01 Gnq 0,2221 0,20 -10,0 K §
w
26/01 lor 0,2200 0,19 -13,6 @ o 63
j=2)
26/01 GIr 01671 <0,19 137 ® 3
109 2505 Grrl 02863 027 -57 . 8 .
©
25/05 Glrl 0,3359 0,32 -47 | g 0 <.
25/05 Gsml 0,3552 0,35 -1,5 < ;
[l
hlil_lﬁ H 25/05 Hbh 1,3919 1,38 -0,9 4 =
T T T T o
0.0 01 0.2 03 MgFRUL | o504 Gprl 0,170 <0,19 7.4 . < 63
Eget resultat: <0,19 mg FEUI/L (afv. 13,7%) o E
Middelveerdi af alle (M): 0,671 mg FEU/L 25/04 I 0.2721 028 29
Acceptinterval (M + 77,8%): 0,0371 - 0,2971 mg FEU/L 25/04 Hjab 0,8648 0,92 64 .
Middel sd CV% SEM N
25/04 Hd 15,0067 17,4 159 . -12,6 ]
Reagensgruppe 0,1920 0,03 18,1 00 25 9 ' ' [ 0 10 20
Alle 0,1671 0,06 34,0 00 34 31.7%  31.7% Targetvaerdi mg FEU/L
Historik for Gor Historik for Gnq Historik for lor
Uds. Target Eget %dif -31.7% 31.7% | Uds. Target Eget %dif -31.7% 31.7% | Uds. Target Eget %dif -31.7% 31.7%
— T 1 e
26/01 1,045 1,08 3,3 ® 26/01 0,222 0,20 -10,0 26/01 0,220 0,19 -13,6 K
24/03 0,969 0,65 -32,9 . 24/01 0,235 0,20 -14,7 . 25/02 0,213 021 -13 <
23/02 0,949 0,64 -325 * 21/01 0,231 0,24 4,0 . 24/05 0,223 0,24 75 .
22/04 0,965 0,63 -34,7 . 20/05 0,249 030 20,5 . 24/03 0,217 0,24 105 .
21/04 0,948 0,20 -78,9 « 20/04 0,236 0,29 22,7 . 24/01 0,230 0,13 435
21/01 0942 0,61 -352 . 20/03 0,243 0,62 1555 > | 23/05 0,225 0,17 -24,3 .
20/04 0,945 0,63 -33,3 . 20/02 0,245 0,25 2,0 » 23/03 0,236 0,30 27,2 .
20/01 0,246 0,12 -511 . 22/04 0,248 0,16 -354 .
19/05 0,242 0,23 -48 * 21/05 0,243 0,24 -11 <
19/04 0,243 0,21 -13,7 . 21/01 0,249 0,37 486 *
19/03 0,247 027 91 . 20/05 0,250 0,25 0,1 *
— — —
-31.7% 31.7% -31.7% 31.7% -31.7%  31.7%
Historik for GIr
Uds. Target Eget %dif -31.7% 31.7%
e v d
26/01 0,1671 <0,19 13,7 K
25/02 0,1672 <0,19 13,6 .
25/01 0,1563 0,06 -61,6 .
24/04 0,1719 0,19 10,5 .
24/03 0,1715
24/02 0,1664 0,14 -15,9 .
23/05 0,1705 0,06 -64,8 .
23/03 0,1897 0,10 -47,3 .
23/01 0,1749 0,20 14,4 .
22/05 0,1700 0,05 -706
22/03 0,1871 0,15 -19,8 .
22/01 0,1856 0,08 -56,9 .
11 ——1
-31.7% 31.7%
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Side 2 af 7



3046 DK - Koagulation - EKSEMPEL RAPPORT

Udsendelse 1 - 2026. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

=<5

P- Fibrin D-dimer{massek.} -

Der er ikke nok valide resultater til grafen.

Der er ikke nok valide resultater til grafen.

Der er ikke nok valide resultater til grafen.

© DEKS, www.deks.dk, 2026-02-12 14:10

Historik
Uds. Materiale Target Eget %dif -31.7% 31.7%
Der er ikke nok valide resultater til grafen. 26/01 Gor Der er ikke nok valide resultater til grafen.
26/01 Gnq
26/01 lor
26/01 GIr
[T
-31.7% 31.7%
Historik for Gor Historik for Gnq Historik for lor
Uds. Target Eget %dif -31.7% 31.7% | Uds. Target Eget %dif -31.7% 31.7% | Uds. Target Eget %dif -31.7% 31.7%
I . I S
26/01 26/01 26/01
—_l —_l R eE——
-31.7% 31.7% -31.7% 31.7% -31.7%  31.7%
Historik for GIr
Uds. Target Eget %dif -31.7% 31.7%
e G2
26/01
[T
-31.7% 31.7%
Side 3 af 7



3046 DK - Koagulation - EKSEMPEL RAPPORT

Udsendelse 1 - 2026. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

=<5

P- Fibrinogen {stofk.} - Instrument: Sysmex CS 5100
Reagensgruppe: Dade Thrombin, Siemens
Gor ('731906") Gnq ('1111809') lor ("1141907")
5 _© 5 ®_ P _®
c f=4 =4
< < 104 < L
6,
%7 4
5,
2,
0 T T T T T T T T ’—‘\ O [_‘ ! T ’_!
2.0 2.5 3.0 35 pmol/L 7.5 8.0 8.5 9.0 95 10.0 pmol/L 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 pmol/L
Eget resultat: 3,09 umol/L (afv. 25,0%) Eget resultat: 8,77 umol/L (afv. 3,4%) Eget resultat: 9,11 pmol/L (afv. 2,9%)
Middelveerdi af alle (M): 2,47 pmol/L Middelveerdi af alle (M): 8,48 pmol/L Middelveerdi af alle (M): 8,85 pmol/L
Acceptinterval (M + 13,4%): 2,14 - 2,80 ymol/L Acceptinterval (M + 13,4%): 7,35 - 9,62 umol/L Acceptinterval (M + 13,4%): 7,66 - 10,03 pmol/L
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N
Reagensgruppe 2,40 0,30 123 0,1 23 | Reagensgruppe 8,44 0,36 43 0,1 23 | Reagensgruppe 8,88 0,43 4,8 0,1 23
Alle 2,47 029 11,6 0,1 31 | Alle 8,48 0,41 4,8 0,1 31 | Alle 8,85 0,43 4,9 0,1 31
GIr ('1424081") Historik Differensplot
& ® Uds. Materiale Target Eget %dif -13.4% 13.4% 4
Z 69 ——T
< 26/01 Gor 2,47 3,09 250 &
1 26/01 Gnq 848 877 34 ® a
4 - 26/01 lor 885 911 29 ¢ g 2
=5
| 26/01 GIr 203 237 168 @& | g
o
25/05 Grrl 1,29 11,24  -0,5 . S &
. i N L5 e
25/05 Glrl 728 738 13 . 80 T o+ - A
>
25/05 Gsml 792 788 -05 < §
0ot | 25/05 Hbh 434 415 -44 . g,
1.5 20 25 pmollL | o504 Gprl 505 4,90 -3,0 . e 2
Eget resultat: 2,37 umol/L (afv. 16,8%) o o
Middelveerdi af alle (M): 2,028 pmol/L 25/04 I 1085 1110 23
Acceptinterval (M + 13,4%): 1,757 - 2,300 ymol/L 25/04 Hjab 10,60 10,80 19 4
Middel sd CV% SEM N
25/04 Hd 239 220 -7.8 - -4 J
Reagensgruppe 1,978 0,27 13,7 01 23 9 ' ' v 0 5 10 15
Alle 2,028 0,26 12,8 0,0 31 -13.4% 13.4% Targetvaerdi pmol/L
Historik for Gor Historik for Gnq Historik for lor
Uds. Target Eget %dif -13.4% 13.4% | Uds. Target Eget %dif -13.4% 13.4% | Uds. Target Eget %dif -13.4% 13.4%
o e B —
26/01 2,47 3,09 250 % | 26/01 8,48 8,77 3,4 K 26/01 8,85 9,11 29 O
24/03 266 257 -33 . 24/01 8,60 8,65 0,6 > 25/02 894 878 -18 o
23/02 264 248 -6,0 . 21/01 8,75 86 -17 o 24/05 9,16 9,51 3,8 .
22/04 257 23 -105 . 20/05 873 90 31 . 24/03 922 951 31 .
21/04 20/04 862 88 21 . 24/01 9,16 897 -2/1 .|
21/01 264 24 -91 . 20/03 857 87 15 \g 23/05 932 913 -20 *|
20/04 2,69 25 71 * 20/02 8,55 85 -06 < 23/03 9,37 9,41 0,4 ’
20/01 8,61 8,8 2,2 * 22/04 9,42 93 -13 -
19/05 8,60 8,8 2,4 * 21/05 9,31 9,8 52 .
19/04 21/01 9,24 91 -15 -
19/03 852 79 -72 . 20/05 931 93 -01 4
— — —
-13.4%  13.4% -13.4% 13.4% -13.4% 13.4%
Historik for Glr
Uds. Target Eget %dif -13.4% 13.4%
e e
26/01 2,028 2,37 16,8 K
25/02 1,984 165 -169
25/01 2111 1,77 -16,2 .
24/04 2,185 2,0 -84 .
24/03 2,108 2,01 -47 .
24/02 2,176 1,96 -99 .
23/05 2,185 1,98 -94 *
23/03 2,159 213 -14 *
23/01 2,125 20 -59 .
22/05 2,153 2,06 -4,3 -
22/03 2,063 1,8 127 .
22/01 2,103 1,84 -125 .
JEEE I
-13.4%  13.4%
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Side 4 af 7



3046 DK - Koagulation - EKSEMPEL RAPPORT

Udsendelse 1 - 2026. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

=<5

P- Koagulation, overflade-induceret (APTT ){tid} - Instrument: Sysmex CS 5100
Reagensgruppe: Actin FS, Siemens
Gor ('731906") Gnq ('1111809') lor ("1141907")
5 @ 5 _® 5 _©
< < <
15 —
10 P
10
10
5,
5,
54
i .. S
0 T T T T O T ’7 U U T 0 T T T T
40 50 60 70 sek. 22 24 26 28 30 32 sek. 40 60 80 100 sek.
Eget resultat: 46,7 sek. (afv. -0,7%) Eget resultat: 25,8 sek. (afv. -1,1%) Eget resultat: 49,5 sek. (afv. -3,7%)
Middelveerdi af alle (M): 47,0 sek. Middelveerdi af alle (M): 26,1 sek. Middelveerdi af alle (M): 51,4 sek.
Acceptinterval (M + 10%): 42,3 - 51,7 sek. Acceptinterval (M + 10%): 23,5 - 28,7 sek. Acceptinterval (M + 10%): 46,3 - 56,5 sek.
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N
Reagensgruppe 449 2,13 4,8 0,5 22 | Reagensgruppe 25,0 0,31 1,2 0,1 22 | Reagensgruppe 46,3 2,35 51 05 22
Alle 47,0 594 126 1,0 36 | Alle 26,1 1,72 6,6 0,3 37| Alle 51,4 11,51 224 1,9 36
GIr ('1424081") Historik Differensplot
= ® Uds. Materiale Target Eget %dif -10%  10% 207
€ —
< 15 26/01 Gor 47,0 46,7 -0,7 $
26/01 Gnq 26,1 258 -11 *
26/01 lor 514 495 -37 ® g 10
10 26/01 GIr 805 724 104 @ g
25/05 Gl 354 341 -36 . g
v}
5 25/05 Glrl 652 572 -122 5 0 e e
4 *
25/05 Gsml 279 262 -6,1 . §
[}
0 E 25/05 Hbh 61,3 604 -15 . 8 . &
r T T T T ~
60 80 100 120 140 sek- | 25/04 Gprl 505 51,1 12 3 £ 10
Eget resultat: 72,4 sek. (afv. -10,1%) ~ .
Middelveerdi af alle (M): 80,5 sek. 25/04 1tk! 265 240 94
Acceptinterval (M £ 10%): 72,5 - 88,6 sek. 25/04 Hjab 94,7 67,8 -284 <«
Middel sd CV% SEM N .
25/04 Hd 47,3 -20 )
Reagensgruppe 75,2 841 11,2 1,8 22 9 ’ —_ 0 50 100
Alle 80,5 19,09 237 32 36 -10% 10% Targetvaerdi sek.
Historik for Gor Historik for Gnq Historik for lor
Uds. Target Eget %dif -10% 10% Uds. Target Eget %dif -10% 10% Uds. Target Eget %dif -10% 10%
— — —
26/01 47,0 46,7 -0,7 * 26/01 26,1 258 -11 & 26/01 51,4 495 -37 K
24/03 496 61,7 244 > | 24/01 27,0 32,2 191 > | 25/02 58,1 67,4 16,0 >
23/02 51,7 61,5 19,0 > | 21/01 27,0 323 198 > | 24/05 59,5 67,6 13,7 .
22/04 50,2 57,3 142 + | 20/05 26,7 331 241 > | 24/03 59,4 682 14,9 >
21/04 48,2 595 235 > | 20/04 26,7 329 230 > | 24/01 57,2 656 14,7 >
21/01 492 59,0 20,0 > | 20/03 26,5 32,1 211 > | 23/05 575 665 157 >
20/04 49,8 59,6 19,8 20/02 26,8 33,5 249 > | 23/03 57,3 67,9 185
20/01 26,5 332 254 > | 22/04 57,2 649 134 .
19/05 27,1 33,0 216 > | 21/05 59,5 69,3 16,5 >
19/04 266 320 205 > | 21/01 60,0 689 149 >
19/03 273 326 195 > | 20/05 594 732 233 >
B S —— B S E—— S U ——
-10% 10% -10% 10% -10% 10%
Historik for Glr
Uds. Target Eget %dif -10% 10%
e 27
26/01 80,5 72,4 -10,1 @
25/02 78,8 953 20,9 >
25/01 78,6 103,9 32,2 >
24/04 82,7 1019 232 >
24/03 828 956 155 >
24/02 82,7 89,9 8,7 .
23/05 81,6 858 51 .
23/03 836 951 138 .
23/01 832 957 150 >
22/05 816 912 11,7 .
22/03 81,9 91,8 121 .
22/01 80,7 96,4 194 >
PRI B
-10% 10%
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Side 5 af 7




3046 DK - Koagulation - EKSEMPEL RAPPORT

Udsendelse 1 - 2026. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

D=

(S

P- Koagulation, veevsfaktor-induceret(Koagulationsfaktor Il, VII, X [INR]){rel.tid} - Instrument: Sysmex CS 5100
Reagensgruppe: Owren’s PT, MediRox
Gor ('731906") Gnq ('1111809') lor ("1141907")
5 ® 3 ® 5 ®
£ 15 — £ 8+ g
< < <
L ! L — 6 L
6,
10
4,
4,
5
2 27
\’—‘ T T T 0 T T T T 0 T T
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 INR 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 INR 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 INR
Eget resultat: 1,51 INR (afv. 0,6%) Eget resultat: 1,02 INR (afv. 0,5%) Eget resultat: 1,04 INR (afv. -1,4%)
Middelveerdi af alle (M): 1,502 INR Middelveerdi af alle (M): 1,014 INR Middelveerdi af alle (M): 1,055 INR
Acceptinterval (M + 5,1%): 1,425 - 1,578 INR Acceptinterval (M + 5,1%): 0,963 - 1,066 INR Acceptinterval (M + 5,1%): 1,001 - 1,109 INR
Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N
Reagensgruppe 1,501 0,04 2,5 0,0 36 | Reagensgruppe 1,016 0,02 1,9 0,0 36 | Reagensgruppe 1,054 0,03 2,4 0,0 36
Alle 1,502 0,04 2,5 0,0 38 | Alle 1,014 0,02 1,9 0,0 38| Alle 1,055 0,03 2,5 0,0 38
GIr ('1424081") Historik Differensplot
= @ Uds. Materiale Target Eget %dif -5.1%  5.1% 0627
€ * —
< — 26/01 Gor 1,502 151 06 ®
L 26/01 Gnq 1,014 1,02 0,5 2
B e
10 26/01 lor 1,055 1,04 -14 @ z 031
26/01 GIr 2,139 2,16 1,0 @ §,
25/05 Grrl 2431 246 12 . ©
5 k5] -
25/05 Glrl 1,082 1,07 -1,1 . 5 0*4@@—@@
(7]
25/05 Gsml 1,036 1,03 -0,6 < f‘:’ )
[
T [ > 25/05 Hbh 1,357 1,36 03 3 2
T T T T T T
20 22 24 26 28 INR | 25/04 Gpri 5714 557 25 . £ 0,31
Eget resultat: 2,16 INR (afv. 1,0%) -
Middelveerdi af alle (M): 2,14 INR 25/04 I 0.969 0,98 o
Acceptinterval (M + 5,1%): 2,03 - 2,25 INR 25/04 Hjab 1,012 1,01 -0,2 *
Middel sd CV% SEM N
25/04 Hd 1,870 1,88 0,5 g -0,62 ]
Reagensgruppe 2,14 0,10 4,6 0,0 35 9 ’ ’ ’ [ 2 4 6
Alle 2,14 0,10 4,5 0,0 37 -5.1% 5.1% Targetvaerdi INR
Historik for Gor Historik for Gnq Historik for lor
Uds. Target Eget %dif -51% 5.1% Uds. Target Eget %dif -5.1% 5.1% Uds. Target Eget %dif -5.1% 5.1%
—— — i R e
26/01 1,502 1,51 0,6 ® 26/01 1,014 1,02 0,5 O 26/01 1,055 1,04 -14 K
24/03 1,495 1,51 1,0 * 24/01 1,008 1,08 71 . 25/02 1,050 1,06 1,0 *
23/02 1514 149 -16 . 21/01 0,983 096 -24 . 24/05 1,038 1,05 1,2 .
22/04 1,491 150 06 . 20/05 0979 097 -1,0 . 24/03 1,037 105 13 .
21/04 1,497 146 -25 . 20/04 0986 1,00 14 . 24/01 1,045 1,08 33 .
21/01 1487 146 -18 . 20/03 0984 098 -04 - 23/05 1,043 1,07 26 .
20/04 1,491 148 -07 * 20/02 0,991 0,97 -21 . 23/03 1,032 1,00 -3.1 .
20/01 0,992 1,00 0,8 > 22/04 1,019 1,01 -09 *
19/05 0,989 096 -29 . 21/05 1,024 099 -34 .
19/04 0,990 097 -21 . 21/01 1,018 1,00 -18 .
19/03 0986 100 15 . 20/05 1,014 1,02 06 3
B B U—— B U—— —
-5.1% 5.1% -5.1% 5.1% -5.1% 5.1%
Historik for GIr
Uds. Target Eget %dif -5.1% 5.1%
-0 5P
26/01 2,14 216 1,0 O
25/02 2,15 2,19 2,0 .
25/01 2,14 216 0,8 .
24/04 2,15 219 17 -
24/03 213 217 1,7 .
24/02 2,16 2,16 0,1 4
23/05 2,15 213 -11 .
23/03 2,16 2,23 3,2 .
23/01 2,13 2,09 -20 .
22/05 2,12 2,11 -0,3 .
22/03 2,13 214 0,5 4
22/01 2,15 214 -0,3 L
4
-5.1% 5.1%
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Side 6 af 7



3046 DK - Koagulation - EKSEMPEL RAPPORT

Udsendelse 1 - 2026. Laboratorie nr. 500, resultat id. 500

=<5

P- Koagulation, veevsfaktor-induceret(Koagulationsfaktor Il, VII, X){arb.stofk.} -

Instrument: Sysmex CS 5100
Reagensgruppe: Owren’s PT, MediRox

Gor ('731906")
54 ©
<
27
1 -
0 T T T
0.38 0.40 0.42 0.44 arb.enh./L

Eget resultat: 0,43 arb.enh./L (afv. 4,0%)
Middelveerdi af alle (M): 0,414 arb.enh./L
Acceptinterval (M + 10%): 0,372 - 0,455 arb.enh./L

Gnq ('1111809")

1,5
N
0,54
0= T T
0.85 0.90 0.95 1.00arb.enh./L

Eget resultat: 0,99 arb.enh./L (afv. 4,8%)
Middelveerdi af alle (M): 0,945 arb.enh./L
Acceptinterval (M + 10%): 0,850 - 1,039 arb.enh./L

lor ('1141907')
£ 41 -
<

3,

2,

1 -

0t T T ¢

0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 arb.enh./L

Eget resultat: 0,95 arb.enh./L (afv. 8,7%)
Middelveerdi af alle (M): 0,874 arb.enh./L
Acceptinterval (M + 10%): 0,786 - 0,961 arb.enh./L

Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N Middel sd CV% SEM N
Reagensgruppe 0,414 0,02 5,0 0,0 11 | Reagensgruppe 0,945 0,04 4,1 0,0 11 | Reagensgruppe 0,874 0,05 6,0 0,0 1"
Alle 0,414 0,02 5,0 0,0 11 | Alle 0,945 0,04 4,1 0,0 11 | Alle 0,874 0,05 6,0 0,0 "
GIr ('1424081") Historik Differensplot
& ® Uds. Materiale Target Eget %dif -10% 10% 037
€ R
< 26/01 Gor 04136 043 4,0 K
4 26/01 Gnq 0,9445 0,99 4,8 @ i‘
26/01 lor 08736 095 87 @ § 0,15
26/01 GIr 02255 024 65 K2 5 *® e
2] 2505 Gl 01775 020 127 . | B A ‘@
< o, @ ~
25/05 Glrl 0,7900 0,88 114 . - 0 *
ﬂ 25/05 Gsml  0,8842 094 6,3 . Z
il
0 J . J " 25/05 Hbh 0,5158 0,55 6,6 * 3
0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 arb.enh./L 25/04 Gprl 0,0580 0,06 3.4 - 3-0,15
Eget resultat: 0,24 arb.enh./L (afv. 6,5%) . £
Middelveerdi af alle (M): 0,225 arb.enh./L 25/04 I 10508 1,12 66 e
Acceptinterval (M £ 10%): 0,203 - 0,248 arb.enh./L 25/04 Hjab 0,9483 095 02 >
Middel sd CV% SEM N
25/04 Hd 0,2808 0,28 -0,3 < -0,3 ]
Reagensgruppe 0,225 002 78 00 M1 9 ’ ’ ’ [ —— 0 0,5 1 15
Alle 0,225 0,02 78 00 M -10% 10% Targetvaerdi arb.enh./L
Historik for Gor Historik for Gnq Historik for lor
Uds. Target Eget %dif -10% 10% Uds. Target Eget %dif -10% 10% Uds. Target Eget %dif -10% 10%
e B R
26/01 0,414 043 4,0 K 26/01 0,945 0,99 4,8 K 26/01 0,874 0,95 8,7 K
24/03 0,422 041 -28 . 24/01 0,979 092 -6,0 . 25/02 0,856 0,85 -0,7 .
23/02 0,429 042 -21 . 21/01 1,039 1,03 -09 L 24/05 0,863 0,88 1,9 *
22/04 0,439 043 -2/ . 20/05 1,028 1,01 -17 . 24/03 0,903 0,87 -36 .
21/04 20/04 1,008 1,07 62 . 24/01 0,902 085 -57 .
21/01 0439 043 -2,0 . 20/03 1,045 098 -63 . 23/05 0,902 085 -58 .
20/04 0,443 0,45 1,6 * 20/02 1,025 0,98 -4,3 . 23/03 0,891 0,91 21 *
20/01 1,022 0,99 -31 . 22/04 0,927 091 -1,8 .
19/05 1,038 1,01 -2,7 * 21/05 0955 092 -37 .
19/04 21/01 0,949 0,92 -3,0 .
19/03 0966 1,04 7,7 . 20/05 0,933 093 -03 L
S Su— S Su— —_l
-10% 10% -10% 10% -10% 10%
Historik for Glr
Uds. Target Eget %dif -10% 10%
T
26/01 0,225 0,24 6,5 K3
25/02 0,222 0,23 3,6 .
25/01 0,225 0,24 6,5 *
24/04 0,227 023 15 3
24/03 0229 023 04 ’
24/02 0,235 0,23 -2,1 .
23/05 0,235 0,23 -23 .
23/03 0,232 0,23 -08 -
23/01 0,243 0,24 -1,3 |
22/05 0,248 0,24 -31 .
22/03 0,247 0,24 -2,7 .
22/01 0,245 024 -1,9 .
N B
-10% 10%
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